


Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

09.12.2019 23.12.2019M2 -Gorleben Co-57 Bq/m³< 4,3E-05

Co-58 Bq/m³< 1,1E-04

Co-60 Bq/m³< 9,8E-05

Cr-51 Bq/m³< 9,2E-04

Cs-134 Bq/m³< 9,4E-05

Cs-137 Bq/m³< 1,1E-04

Fe-59 Bq/m³< 2,4E-04

I-131 Bq/m³< 2,9E-04

Mn-54 Bq/m³< 1,1E-04

Ce-144 Bq/m³< 3,6E-04

Ce-141 Bq/m³< 1,2E-04

Nb-95 Bq/m³< 1,3E-04

Ru-103 Bq/m³< 1,1E-04

Ru-106 Bq/m³< 8,8E-04

Sb-124 Bq/m³< 1,1E-04

Zn-65 Bq/m³< 2,0E-04

Zr-95 Bq/m³< 2,1E-04

Ag-110m Bq/m³< 9,8E-05

Ba-140 Bq/m³< 7,3E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

23.12.2019 06.01.2020M2 -Gorleben Nb-95 Bq/m³< 9,8E-05

Co-57 Bq/m³< 3,4E-05

Zr-95 Bq/m³< 1,5E-04

Cs-134 Bq/m³< 6,3E-05

Cs-137 Bq/m³< 7,7E-05

Fe-59 Bq/m³< 1,6E-04

Sb-124 Bq/m³< 7,7E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,5E-04

Co-58 Bq/m³< 8,2E-05

Co-60 Bq/m³< 7,0E-05

Cr-51 Bq/m³< 7,1E-04

Ru-103 Bq/m³< 7,9E-05

Ru-106 Bq/m³< 5,6E-04

I-131 Bq/m³< 2,2E-04

Mn-54 Bq/m³< 7,6E-05

Ag-110m Bq/m³< 7,2E-05

Ba-140 Bq/m³< 5,4E-04

Ce-141 Bq/m³< 8,4E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,7E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 71 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

27.12.2018 07.01.2019M4 -Gorleben Mn-54 Bq/m³< 5,5E-05

Ru-106 Bq/m³< 4,1E-04

Ru-103 Bq/m³< 4,8E-05

Zr-95 Bq/m³< 9,2E-05

Sb-124 Bq/m³< 5,1E-05

I-131 Bq/m³< 9,9E-05

Cs-134 Bq/m³< 4,4E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,0E-05

Ba-140 Bq/m³< 3,0E-04

Ce-141 Bq/m³< 4,8E-05

Ce-144 Bq/m³< 1,6E-04

Ag-110m Bq/m³< 4,4E-05

Nb-95 Bq/m³< 6,4E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,2E-04

Co-60 Bq/m³< 5,9E-05

Fe-59 Bq/m³< 1,1E-04

Co-58 Bq/m³< 5,8E-05

Co-57 Bq/m³< 1,9E-05

Cr-51 Bq/m³< 4,0E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 72 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

07.01.2019 21.01.2019M4 -Gorleben Cs-134 Bq/m³< 3,7E-05

Ru-103 Bq/m³< 4,3E-05

Co-60 Bq/m³< 4,7E-05

Fe-59 Bq/m³< 9,5E-05

Co-57 Bq/m³< 1,6E-05

Mn-54 Bq/m³< 4,0E-05

Ce-141 Bq/m³< 3,9E-05

Ru-106 Bq/m³< 3,5E-04

Ba-140 Bq/m³< 2,2E-04

Ce-144 Bq/m³< 1,3E-04

Co-58 Bq/m³< 4,8E-05

Nb-95 Bq/m³< 4,8E-05

Cs-137 Bq/m³< 4,1E-05

Ag-110m Bq/m³< 3,9E-05

Cr-51 Bq/m³< 3,2E-04

Zr-95 Bq/m³< 8,4E-05

Zn-65 Bq/m³< 9,9E-05

I-131 Bq/m³< 8,0E-05

Sb-124 Bq/m³< 4,3E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.01.2019 04.02.2019M4 -Gorleben Zr-95 Bq/m³< 8,3E-05

Mn-54 Bq/m³< 4,0E-05

Co-57 Bq/m³< 1,7E-05

Ce-144 Bq/m³< 1,4E-04

Nb-95 Bq/m³< 4,9E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,1E-04

Fe-59 Bq/m³< 9,7E-05

Cr-51 Bq/m³< 3,6E-04

Ru-103 Bq/m³< 4,3E-05

Cs-137 Bq/m³< 4,0E-05

Co-60 Bq/m³< 4,8E-05

Sb-124 Bq/m³< 4,3E-05

Ag-110m Bq/m³< 3,9E-05

Co-58 Bq/m³< 4,8E-05

Ce-141 Bq/m³< 4,2E-05

Ba-140 Bq/m³< 2,3E-04

Cs-134 Bq/m³< 3,6E-05

I-131 Bq/m³< 8,2E-05

Ru-106 Bq/m³< 3,5E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

04.02.2019 18.02.2019M4 -Gorleben Cs-134 Bq/m³< 3,9E-05

I-131 Bq/m³< 1,4E-04

Sb-124 Bq/m³< 4,3E-05

Ru-103 Bq/m³< 4,6E-05

Co-60 Bq/m³< 5,1E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,0E-04

Ag-110m Bq/m³< 3,9E-05

Zr-95 Bq/m³< 8,8E-05

Fe-59 Bq/m³< 9,5E-05

Ba-140 Bq/m³< 3,3E-04

Mn-54 Bq/m³< 4,4E-05

Cr-51 Bq/m³< 3,8E-04

Co-58 Bq/m³< 5,3E-05

Co-57 Bq/m³< 1,7E-05

Ce-144 Bq/m³< 1,4E-04

Ce-141 Bq/m³< 4,8E-05

Nb-95 Bq/m³< 6,2E-05

Ru-106 Bq/m³< 3,5E-04

Cs-137 Bq/m³< 4,2E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

18.02.2019 04.03.2019M4 -Gorleben Cr-51 Bq/m³< 3,5E-04

Cs-137 Bq/m³< 4,3E-05

Ru-106 Bq/m³< 3,3E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,1E-04

Co-57 Bq/m³< 1,6E-05

Sb-124 Bq/m³< 4,5E-05

Mn-54 Bq/m³< 4,3E-05

Zr-95 Bq/m³< 7,7E-05

Ce-141 Bq/m³< 4,4E-05

Cs-134 Bq/m³< 3,5E-05

Ce-144 Bq/m³< 1,3E-04

I-131 Bq/m³< 1,1E-04

Ru-103 Bq/m³< 4,2E-05

Ag-110m Bq/m³< 3,6E-05

Nb-95 Bq/m³< 5,1E-05

Co-58 Bq/m³< 4,6E-05

Ba-140 Bq/m³< 2,7E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,0E-04

Co-60 Bq/m³< 4,6E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

04.03.2019 18.03.2019M4 -Gorleben I-131 Bq/m³< 8,1E-05

Co-57 Bq/m³< 1,6E-05

Co-58 Bq/m³< 4,6E-05

Ru-106 Bq/m³< 3,5E-04

Cs-137 Bq/m³< 3,8E-05

Cr-51 Bq/m³< 3,1E-04

Ag-110m Bq/m³< 3,6E-05

Co-60 Bq/m³< 4,6E-05

Zn-65 Bq/m³< 9,0E-05

Ce-144 Bq/m³< 1,3E-04

Nb-95 Bq/m³< 4,9E-05

Sb-124 Bq/m³< 4,1E-05

Cs-134 Bq/m³< 3,3E-05

Ba-140 Bq/m³< 2,3E-04

Zr-95 Bq/m³< 8,2E-05

Ru-103 Bq/m³< 4,1E-05

Ce-141 Bq/m³< 4,1E-05

Mn-54 Bq/m³< 4,3E-05

Fe-59 Bq/m³< 9,8E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

18.03.2019 01.04.2019M4 -Gorleben Ce-141 Bq/m³< 3,7E-05

Zr-95 Bq/m³< 8,1E-05

Ce-144 Bq/m³< 1,3E-04

Ba-140 Bq/m³< 2,2E-04

Nb-95 Bq/m³< 5,1E-05

Zn-65 Bq/m³< 9,6E-05

Fe-59 Bq/m³< 8,6E-05

Co-60 Bq/m³< 4,8E-05

Co-58 Bq/m³< 4,5E-05

Ru-106 Bq/m³< 3,5E-04

Sb-124 Bq/m³< 3,9E-05

I-131 Bq/m³< 7,2E-05

Cs-134 Bq/m³< 3,6E-05

Cs-137 Bq/m³< 4,0E-05

Cr-51 Bq/m³< 3,0E-04

Co-57 Bq/m³< 1,6E-05

Mn-54 Bq/m³< 4,2E-05

Ag-110m Bq/m³< 3,6E-05

Ru-103 Bq/m³< 4,0E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.04.2019 15.04.2019M4 -Gorleben Zr-95 Bq/m³< 1,6E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,5E-04

Ru-103 Bq/m³< 1,0E-04

Nb-95 Bq/m³< 1,4E-04

Cr-51 Bq/m³< 1,1E-03

Co-57 Bq/m³< 2,9E-05

I-131 Bq/m³< 1,9E-03

Ru-106 Bq/m³< 5,4E-04

Sb-124 Bq/m³< 8,4E-05

Ce-141 Bq/m³< 2,3E-04

Ba-140 Bq/m³< 1,7E-03

Co-58 Bq/m³< 8,8E-05

Co-60 Bq/m³< 5,9E-05

Mn-54 Bq/m³< 6,2E-05

Ce-144 Bq/m³< 1,3E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,5E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,2E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,6E-05

Fe-59 Bq/m³< 2,2E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 79 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

15.04.2019 29.04.2019M4 -Gorleben Ru-106 Bq/m³< 8,8E-04

Ru-103 Bq/m³< 1,6E-04

Ag-110m Bq/m³< 9,5E-05

Nb-95 Bq/m³< 1,9E-04

Mn-54 Bq/m³< 1,1E-04

I-131 Bq/m³< 1,3E-03

Ce-141 Bq/m³< 1,8E-04

Co-58 Bq/m³< 1,4E-04

Co-57 Bq/m³< 4,8E-05

Cs-137 Bq/m³< 9,2E-05

Cs-134 Bq/m³< 9,5E-05

Zn-65 Bq/m³< 2,1E-04

Co-60 Bq/m³< 1,0E-04

Cr-51 Bq/m³< 1,4E-03

Ce-144 Bq/m³< 4,4E-04

Ba-140 Bq/m³< 1,7E-03

Fe-59 Bq/m³< 3,2E-04

Zr-95 Bq/m³< 2,5E-04

Sb-124 Bq/m³< 1,3E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

29.04.2019 13.05.2019M4 -Gorleben Zr-95 Bq/m³< 1,5E-04

Co-60 Bq/m³< 7,2E-05

Cr-51 Bq/m³< 7,3E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,8E-04

I-131 Bq/m³< 2,7E-04

Mn-54 Bq/m³< 7,8E-05

Sb-124 Bq/m³< 7,4E-05

Co-57 Bq/m³< 3,3E-05

Nb-95 Bq/m³< 1,1E-04

Ag-110m Bq/m³< 6,3E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,6E-04

Ce-144 Bq/m³< 2,7E-04

Cs-137 Bq/m³< 6,4E-05

Co-58 Bq/m³< 8,0E-05

Cs-134 Bq/m³< 6,6E-05

Ru-103 Bq/m³< 7,9E-05

Ru-106 Bq/m³< 6,1E-04

Ba-140 Bq/m³< 5,6E-04

Ce-141 Bq/m³< 9,1E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

13.05.2019 27.05.2019M4 -Gorleben Ce-141 Bq/m³< 6,6E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,1E-04

Cs-134 Bq/m³< 4,8E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,3E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,2E-04

Zr-95 Bq/m³< 1,2E-04

Co-58 Bq/m³< 6,7E-05

Co-57 Bq/m³< 2,6E-05

Co-60 Bq/m³< 5,6E-05

I-131 Bq/m³< 1,8E-04

Sb-124 Bq/m³< 5,5E-05

Ru-103 Bq/m³< 6,4E-05

Nb-95 Bq/m³< 7,7E-05

Ru-106 Bq/m³< 4,9E-04

Cr-51 Bq/m³< 5,6E-04

Ba-140 Bq/m³< 4,3E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,2E-04

Ag-110m Bq/m³< 4,9E-05

Mn-54 Bq/m³< 5,3E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

27.05.2019 11.06.2019M4 -Gorleben Ce-144 Bq/m³< 2,6E-04

Ba-140 Bq/m³< 6,1E-04

Mn-54 Bq/m³< 6,7E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,5E-05

Co-58 Bq/m³< 8,2E-05

Ru-103 Bq/m³< 7,8E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,5E-04

Zr-95 Bq/m³< 1,5E-04

Sb-124 Bq/m³< 6,9E-05

Ru-106 Bq/m³< 5,2E-04

Nb-95 Bq/m³< 1,0E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,6E-04

Co-60 Bq/m³< 6,7E-05

Cr-51 Bq/m³< 7,4E-04

I-131 Bq/m³< 3,0E-04

Co-57 Bq/m³< 3,3E-05

Cs-137 Bq/m³< 6,5E-05

Ag-110m Bq/m³< 6,0E-05

Ce-141 Bq/m³< 8,9E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

11.06.2019 24.06.2019M4 -Gorleben Ru-106 Bq/m³< 5,0E-04

Co-57 Bq/m³< 2,8E-05

Nb-95 Bq/m³< 6,7E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,1E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,1E-04

Ce-141 Bq/m³< 6,5E-05

Ru-103 Bq/m³< 5,5E-05

Zr-95 Bq/m³< 1,1E-04

Ba-140 Bq/m³< 3,2E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,2E-04

Cr-51 Bq/m³< 4,8E-04

Mn-54 Bq/m³< 5,5E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,2E-04

Co-60 Bq/m³< 6,3E-05

Ag-110m Bq/m³< 5,1E-05

Co-58 Bq/m³< 6,1E-05

I-131 Bq/m³< 1,2E-04

Sb-124 Bq/m³< 5,9E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,2E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

24.06.2019 08.07.2019M4 -Gorleben Co-57 Bq/m³< 2,5E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,1E-04

Ce-141 Bq/m³< 5,8E-05

Mn-54 Bq/m³< 5,8E-05

Zr-95 Bq/m³< 9,8E-05

I-131 Bq/m³< 1,1E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,2E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,2E-04

Sb-124 Bq/m³< 5,3E-05

Ru-106 Bq/m³< 4,5E-04

Ru-103 Bq/m³< 5,1E-05

Nb-95 Bq/m³< 6,4E-05

Co-60 Bq/m³< 5,5E-05

Ba-140 Bq/m³< 2,8E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,0E-05

Cr-51 Bq/m³< 4,6E-04

Cs-137 Bq/m³< 5,2E-05

Cs-134 Bq/m³< 4,6E-05

Co-58 Bq/m³< 6,1E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

08.07.2019 22.07.2019M4 -Gorleben I-131 Bq/m³< 1,6E-04

Mn-54 Bq/m³< 5,8E-05

Zr-95 Bq/m³< 1,1E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,2E-04

Nb-95 Bq/m³< 7,3E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,1E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,3E-05

Ru-103 Bq/m³< 5,7E-05

Fe-59 Bq/m³< 1,4E-04

Ce-144 Bq/m³< 2,1E-04

Ba-140 Bq/m³< 3,7E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,1E-05

Ce-141 Bq/m³< 6,6E-05

Sb-124 Bq/m³< 5,8E-05

Co-57 Bq/m³< 2,8E-05

Ru-106 Bq/m³< 4,5E-04

Co-58 Bq/m³< 6,9E-05

Co-60 Bq/m³< 6,2E-05

Cr-51 Bq/m³< 5,3E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

22.07.2019 05.08.2019M4 -Gorleben Ce-144 Bq/m³< 2,2E-04

Co-60 Bq/m³< 6,5E-05

Co-58 Bq/m³< 6,0E-05

Co-57 Bq/m³< 2,8E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,1E-05

Cr-51 Bq/m³< 4,9E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,3E-04

I-131 Bq/m³< 1,3E-04

Mn-54 Bq/m³< 6,2E-05

Nb-95 Bq/m³< 6,9E-05

Ru-103 Bq/m³< 5,9E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,1E-05

Ce-141 Bq/m³< 6,4E-05

Ba-140 Bq/m³< 3,3E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,0E-05

Ru-106 Bq/m³< 5,1E-04

Sb-124 Bq/m³< 5,6E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,2E-04

Zr-95 Bq/m³< 1,2E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

05.08.2019 19.08.2019M4 -Gorleben Ru-106 Bq/m³< 4,5E-04

I-131 Bq/m³< 4,1E-04

Ce-141 Bq/m³< 9,1E-05

Ag-110m Bq/m³< 5,5E-05

Mn-54 Bq/m³< 6,3E-05

Co-57 Bq/m³< 3,0E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,4E-04

Nb-95 Bq/m³< 9,3E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,7E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,3E-05

Ba-140 Bq/m³< 7,3E-04

Sb-124 Bq/m³< 6,6E-05

Zr-95 Bq/m³< 1,3E-04

Co-58 Bq/m³< 7,7E-05

Co-60 Bq/m³< 6,3E-05

Cr-51 Bq/m³< 7,3E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,4E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,7E-04

Ru-103 Bq/m³< 7,5E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.08.2019 02.09.2019M4 -Gorleben Ba-140 Bq/m³< 6,6E-04

Ce-144 Bq/m³< 2,2E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,0E-05

Cr-51 Bq/m³< 7,2E-04

I-131 Bq/m³< 3,8E-04

Mn-54 Bq/m³< 5,7E-05

Nb-95 Bq/m³< 8,8E-05

Ru-103 Bq/m³< 7,2E-05

Co-60 Bq/m³< 5,8E-05

Co-58 Bq/m³< 6,6E-05

Co-57 Bq/m³< 2,8E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,4E-05

Fe-59 Bq/m³< 1,5E-04

Zr-95 Bq/m³< 1,3E-04

Cs-134 Bq/m³< 4,8E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,3E-04

Sb-124 Bq/m³< 5,9E-05

Ru-106 Bq/m³< 4,6E-04

Ce-141 Bq/m³< 8,1E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.09.2019 16.09.2019M4 -Gorleben Mn-54 Bq/m³< 5,4E-05

I-131 Bq/m³< 1,9E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,4E-04

Cr-51 Bq/m³< 5,6E-04

Co-60 Bq/m³< 6,0E-05

Co-58 Bq/m³< 6,6E-05

Co-57 Bq/m³< 2,7E-05

Cs-137 Bq/m³< 5,4E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,0E-05

Sb-124 Bq/m³< 5,7E-05

Ag-110m Bq/m³< 5,0E-05

Ba-140 Bq/m³< 4,3E-04

Ce-144 Bq/m³< 2,1E-04

Ce-141 Bq/m³< 7,0E-05

Nb-95 Bq/m³< 7,3E-05

Ru-103 Bq/m³< 6,1E-05

Ru-106 Bq/m³< 4,7E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,3E-04

Zr-95 Bq/m³< 1,1E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 90 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

16.09.2019 30.09.2019M4 -Gorleben Cs-134 Bq/m³< 5,1E-05

Ce-141 Bq/m³< 6,9E-05

Sb-124 Bq/m³< 6,1E-05

Ru-106 Bq/m³< 5,0E-04

Ru-103 Bq/m³< 6,4E-05

Nb-95 Bq/m³< 7,3E-05

Mn-54 Bq/m³< 5,7E-05

I-131 Bq/m³< 1,9E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,4E-04

Cr-51 Bq/m³< 5,6E-04

Co-60 Bq/m³< 6,0E-05

Co-58 Bq/m³< 6,2E-05

Co-57 Bq/m³< 2,8E-05

Zr-95 Bq/m³< 1,2E-04

Cs-137 Bq/m³< 5,2E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,2E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,3E-04

Ba-140 Bq/m³< 4,4E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,0E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

30.09.2019 14.10.2019M4 -Gorleben Cs-137 Bq/m³< 6,2E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,4E-04

Ce-141 Bq/m³< 6,9E-05

Ba-140 Bq/m³< 3,2E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,7E-05

Nb-95 Bq/m³< 7,7E-05

Ru-103 Bq/m³< 6,4E-05

Co-60 Bq/m³< 7,3E-05

Co-57 Bq/m³< 3,1E-05

Zn-65 Bq/m³< 1,4E-04

Cr-51 Bq/m³< 5,7E-04

Cs-134 Bq/m³< 5,5E-05

Fe-59 Bq/m³< 1,4E-04

Zr-95 Bq/m³< 1,3E-04

Sb-124 Bq/m³< 6,0E-05

Ru-106 Bq/m³< 5,2E-04

Mn-54 Bq/m³< 6,7E-05

I-131 Bq/m³< 1,2E-04

Co-58 Bq/m³< 7,0E-05

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

14.10.2019 28.10.2019M4 -Gorleben Sb-124 Bq/m³< 1,2E-04

Zn-65 Bq/m³< 2,7E-04

Ru-103 Bq/m³< 1,4E-04

I-131 Bq/m³< 6,0E-04

Ag-110m Bq/m³< 1,1E-04

Mn-54 Bq/m³< 1,2E-04

Ru-106 Bq/m³< 9,5E-04

Nb-95 Bq/m³< 1,6E-04

Zr-95 Bq/m³< 2,6E-04

Co-60 Bq/m³< 9,0E-05

Co-58 Bq/m³< 1,2E-04

Ce-141 Bq/m³< 1,6E-04

Ce-144 Bq/m³< 4,0E-04

Ba-140 Bq/m³< 1,2E-03

Cs-134 Bq/m³< 9,7E-05

Cs-137 Bq/m³< 1,0E-04

Cr-51 Bq/m³< 1,3E-03

Co-57 Bq/m³< 5,3E-05

Fe-59 Bq/m³< 3,0E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

28.10.2019 11.11.2019M4 -Gorleben Cr-51 Bq/m³< 1,0E-03

Zr-95 Bq/m³< 2,6E-04

Co-57 Bq/m³< 5,7E-05

I-131 Bq/m³< 2,2E-04

Co-60 Bq/m³< 1,3E-04

Ce-141 Bq/m³< 1,3E-04

Ba-140 Bq/m³< 6,2E-04

Ag-110m Bq/m³< 1,1E-04

Mn-54 Bq/m³< 1,3E-04

Sb-124 Bq/m³< 1,1E-04

Cs-137 Bq/m³< 1,2E-04

Ru-103 Bq/m³< 1,1E-04

Zn-65 Bq/m³< 2,6E-04

Ru-106 Bq/m³< 1,1E-03

Nb-95 Bq/m³< 1,4E-04

Fe-59 Bq/m³< 2,3E-04

Co-58 Bq/m³< 1,2E-04

Cs-134 Bq/m³< 1,0E-04

Ce-144 Bq/m³< 4,6E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

11.11.2019 25.11.2019M4 -Gorleben Ag-110m Bq/m³< 7,5E-05

Ru-103 Bq/m³< 1,0E-04

Cs-134 Bq/m³< 8,1E-05

Ce-141 Bq/m³< 1,1E-04

Cr-51 Bq/m³< 8,6E-04

Nb-95 Bq/m³< 1,3E-04

Zr-95 Bq/m³< 2,0E-04

Sb-124 Bq/m³< 9,1E-05

Ru-106 Bq/m³< 7,1E-04

Mn-54 Bq/m³< 9,3E-05

Fe-59 Bq/m³< 2,3E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,9E-04

Cs-137 Bq/m³< 8,4E-05

Ce-144 Bq/m³< 3,3E-04

Co-58 Bq/m³< 1,1E-04

Co-57 Bq/m³< 4,3E-05

I-131 Bq/m³< 3,2E-04

Co-60 Bq/m³< 9,5E-05

Ba-140 Bq/m³< 7,2E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 95 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

25.11.2019 09.12.2019M4 -Gorleben Mn-54 Bq/m³< 1,4E-04

Cs-134 Bq/m³< 1,2E-04

Nb-95 Bq/m³< 1,9E-04

Ru-103 Bq/m³< 1,4E-04

Ru-106 Bq/m³< 1,1E-03

Sb-124 Bq/m³< 1,4E-04

Cr-51 Bq/m³< 1,3E-03

Fe-59 Bq/m³< 2,8E-04

Zr-95 Bq/m³< 2,6E-04

Co-58 Bq/m³< 1,7E-04

Co-57 Bq/m³< 5,3E-05

Ag-110m Bq/m³< 1,4E-04

Ba-140 Bq/m³< 1,0E-03

Ce-141 Bq/m³< 1,6E-04

Co-60 Bq/m³< 1,3E-04

I-131 Bq/m³< 4,2E-04

Zn-65 Bq/m³< 2,6E-04

Ce-144 Bq/m³< 4,4E-04

Cs-137 Bq/m³< 1,4E-04
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

09.12.2019 23.12.2019M4 -Gorleben Cs-137 Bq/m³< 9,2E-05

Ce-141 Bq/m³< 1,2E-04

Ce-144 Bq/m³< 3,8E-04

Co-58 Bq/m³< 1,1E-04

Co-60 Bq/m³< 1,1E-04

Cr-51 Bq/m³< 9,5E-04

Fe-59 Bq/m³< 2,6E-04

Zr-95 Bq/m³< 2,3E-04

Zn-65 Bq/m³< 2,2E-04

Sb-124 Bq/m³< 1,0E-04

Ru-106 Bq/m³< 8,6E-04

Ru-103 Bq/m³< 1,2E-04

Nb-95 Bq/m³< 1,4E-04

Cs-134 Bq/m³< 8,3E-05

Co-57 Bq/m³< 4,9E-05

I-131 Bq/m³< 2,8E-04

Ba-140 Bq/m³< 7,4E-04

Mn-54 Bq/m³< 8,2E-05

Ag-110m Bq/m³< 7,9E-05
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.2 Luft/Aerosole: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

23.12.2019 06.01.2020M4 -Gorleben Zr-95 Bq/m³< 1,3E-04

Cs-137 Bq/m³< 6,2E-05

Co-60 Bq/m³< 7,3E-05

Cr-51 Bq/m³< 6,0E-04

Fe-59 Bq/m³< 1,5E-04

Zn-65 Bq/m³< 1,5E-04

Co-57 Bq/m³< 3,1E-05

Cs-134 Bq/m³< 5,6E-05

Co-58 Bq/m³< 7,5E-05

Ru-106 Bq/m³< 5,4E-04

Ce-141 Bq/m³< 7,8E-05

Sb-124 Bq/m³< 6,6E-05

Ce-144 Bq/m³< 2,5E-04

Mn-54 Bq/m³< 6,5E-05

Ru-103 Bq/m³< 6,9E-05

Nb-95 Bq/m³< 9,1E-05

I-131 Bq/m³< 2,1E-04

Ag-110m Bq/m³< 5,6E-05

Ba-140 Bq/m³< 4,5E-04
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.3 Luft/gasförmiges Iod: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

07.01.2019 21.01.2019M2 -Gorleben I-129 Bq/m³< 3,6E-04

21.01.2019 04.02.2019- I-129 Bq/m³< 3,9E-04

04.02.2019 18.02.2019- I-129 Bq/m³< 3,5E-04

18.02.2019 04.03.2019- I-129 Bq/m³< 3,1E-04

04.03.2019 18.03.2019- I-129 Bq/m³< 3,2E-04

18.03.2019 01.04.2019- I-129 Bq/m³< 2,8E-04

01.04.2019 15.04.2019- I-129 Bq/m³< 3,4E-04

15.04.2019 29.04.2019- I-129 Bq/m³< 7,7E-04

29.04.2019 13.05.2019- I-129 Bq/m³< 8,6E-04

13.05.2019 27.05.2019- I-129 Bq/m³< 8,0E-04

27.05.2019 11.06.2019- I-129 Bq/m³< 9,7E-04

11.06.2019 24.06.2019- I-129 Bq/m³< 6,8E-04

24.06.2019 08.07.2019- I-129 Bq/m³< 4,1E-04

08.07.2019 22.07.2019- I-129 Bq/m³< 3,2E-04

22.07.2019 05.08.2019- I-129 Bq/m³< 5,4E-04

05.08.2019 19.08.2019- I-129 Bq/m³< 9,1E-04

19.08.2019 02.09.2019- I-129 Bq/m³< 5,7E-04

02.09.2019 16.09.2019- I-129 Bq/m³< 4,6E-04

16.09.2019 30.09.2019- I-129 Bq/m³< 6,9E-04
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.3 Luft/gasförmiges Iod: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

30.09.2019 14.10.2019M2 -Gorleben I-129 Bq/m³< 8,4E-04

14.10.2019 28.10.2019- I-129 Bq/m³< 4,4E-04

28.10.2019 11.11.2019- I-129 Bq/m³< 7,9E-04

11.11.2019 25.11.2019- I-129 Bq/m³< 8,4E-04

25.11.2019 09.12.2019- I-129 Bq/m³< 8,3E-04

09.12.2019 23.12.2019- I-129 Bq/m³< 7,9E-04

23.12.2019 06.01.2020- I-129 Bq/m³< 5,2E-04

07.01.2019 21.01.2019M4 -Gorleben I-129 Bq/m³< 2,1E-04

21.01.2019 04.02.2019- I-129 Bq/m³< 2,1E-04

04.02.2019 18.02.2019- I-129 Bq/m³< 3,8E-04

18.02.2019 04.03.2019- I-129 Bq/m³< 1,8E-04

04.03.2019 18.03.2019- I-129 Bq/m³< 1,9E-04

18.03.2019 01.04.2019- I-129 Bq/m³< 2,0E-04

01.04.2019 15.04.2019- I-129 Bq/m³< 7,3E-04

15.04.2019 29.04.2019- I-129 Bq/m³< 3,4E-04

29.04.2019 13.05.2019- I-129 Bq/m³< 3,7E-04

13.05.2019 27.05.2019- I-129 Bq/m³< 3,3E-04

27.05.2019 11.06.2019- I-129 Bq/m³< 4,0E-04

11.06.2019 24.06.2019- I-129 Bq/m³< 4,2E-04

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 100 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.3 Luft/gasförmiges Iod: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

24.06.2019 08.07.2019M4 -Gorleben I-129 Bq/m³< 5,6E-04

08.07.2019 22.07.2019- I-129 Bq/m³< 1,1E-03

22.07.2019 05.08.2019- I-129 Bq/m³< 4,8E-04

05.08.2019 19.08.2019- I-129 Bq/m³< 9,9E-04

19.08.2019 02.09.2019- I-129 Bq/m³< 7,7E-04

02.09.2019 16.09.2019- I-129 Bq/m³< 7,6E-04

16.09.2019 30.09.2019- I-129 Bq/m³< 4,8E-04

30.09.2019 14.10.2019- I-129 Bq/m³< 9,0E-04

14.10.2019 28.10.2019- I-129 Bq/m³< 7,7E-04

28.10.2019 11.11.2019- I-129 Bq/m³< 5,7E-04

11.11.2019 25.11.2019- I-129 Bq/m³< 5,1E-04

25.11.2019 09.12.2019- I-129 Bq/m³< 4,6E-04

09.12.2019 23.12.2019- I-129 Bq/m³< 8,4E-04

23.12.2019 06.01.2020- I-129 Bq/m³< 9,9E-04
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.01.2019 01.02.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Gorleben Sb-124 Bq/m²< 3,2E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Co-60 Bq/m²< 2,2E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,2E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Cr-51 Bq/m²< 4,8E00

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Zn-65 Bq/m²< 5,0E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Nb-95 Bq/m²< 5,2E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Co-58 Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Fe-59 Bq/m²< 8,2E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
I-131 Bq/m²< 9,0E00

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Mn-54 Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Zr-95 Bq/m²< 6,0E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Co-57 Bq/m²< 1,7E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Sb-125 Bq/m²< 5,9E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Te-123m Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Ba-140 Bq/m²< 7,8E00

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Ce-141 Bq/m²< 6,7E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Ag-110m Bq/m²< 2,1E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,3E00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.01.2019 01.02.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Gorleben Ru-103 Bq/m²< 4,0E-01

   Niederschlagshöhe: 40,0 mm
Ru-106 Bq/m²< 1,9E00

01.02.2019 01.03.2019-    Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Cs-134 Bq/m²< 1,1E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Ba-140 Bq/m²< 1,8E00

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Sb-124 Bq/m²< 1,5E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Ce-141 Bq/m²< 2,6E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Ce-144 Bq/m²< 6,4E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Te-123m Bq/m²< 9,5E-02

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Cr-51 Bq/m²< 1,8E00

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Fe-59 Bq/m²< 3,6E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Mn-54 Bq/m²< 1,3E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Nb-95 Bq/m²< 2,1E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Ag-110m Bq/m²< 1,2E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Co-60 Bq/m²< 1,2E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Co-58 Bq/m²< 1,6E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Co-57 Bq/m²< 8,2E-02

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Zn-65 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Sb-125 Bq/m²< 3,3E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Cs-137 Bq/m²< 1,2E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.02.2019 01.03.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Gorleben Ru-103 Bq/m²< 1,7E-01

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Ru-106 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
I-131 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 11,4 mm
Zr-95 Bq/m²< 2,9E-01

01.03.2019 01.04.2019-    Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,2E00

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Sb-125 Bq/m²< 6,9E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Co-58 Bq/m²< 3,3E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Ba-140 Bq/m²< 4,0E00

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,3E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Zn-65 Bq/m²< 5,8E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Nb-95 Bq/m²< 4,9E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Te-123m Bq/m²< 2,1E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,0E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Co-57 Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Ce-141 Bq/m²< 5,8E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Ag-110m Bq/m²< 2,5E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Co-60 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Ru-103 Bq/m²< 3,8E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.03.2019 01.04.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Gorleben Fe-59 Bq/m²< 7,6E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,6E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Cr-51 Bq/m²< 3,8E00

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Sb-124 Bq/m²< 3,0E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
Zr-95 Bq/m²< 6,0E-01

   Niederschlagshöhe: 43,6 mm
I-131 Bq/m²< 2,4E00

01.04.2019 02.05.2019-    Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ag-110m Bq/m²< 1,3E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Cs-134 Bq/m²< 1,0E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Cs-137 Bq/m²< 1,2E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Fe-59 Bq/m²< 4,7E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
I-131 Bq/m²< 5,2E00

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Mn-54 Bq/m²< 1,4E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Nb-95 Bq/m²< 3,0E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ru-103 Bq/m²< 2,3E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ru-106 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Zn-65 Bq/m²< 2,9E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Cr-51 Bq/m²< 2,7E00

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Co-60 Bq/m²< 1,3E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Co-58 Bq/m²< 1,8E-01

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 105 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.04.2019 02.05.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Gorleben Ba-140 Bq/m²< 4,4E00

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ce-141 Bq/m²< 3,7E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ce-144 Bq/m²< 7,0E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Co-57 Bq/m²< 9,3E-02

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Sb-124 Bq/m²< 1,7E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Sb-125 Bq/m²< 3,2E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Te-123m Bq/m²< 1,1E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Zr-95 Bq/m²< 3,5E-01

02.05.2019 03.06.2019-    Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,4E00

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Ru-103 Bq/m²< 5,6E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Co-57 Bq/m²< 2,1E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Cr-51 Bq/m²< 7,3E00

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Ba-140 Bq/m²< 1,5E01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Ag-110m Bq/m²< 2,9E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Co-58 Bq/m²< 4,6E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Sb-125 Bq/m²< 7,0E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Zn-65 Bq/m²< 6,5E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,5E00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.05.2019 03.06.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Gorleben Zr-95 Bq/m²< 8,7E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Ce-141 Bq/m²< 9,6E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Co-60 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,3E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
I-131 Bq/m²< 2,2E01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Nb-95 Bq/m²< 7,6E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Te-123m Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 21,4 mm
Sb-124 Bq/m²< 4,1E-01

03.06.2019 01.07.2019-    Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Te-123m Bq/m²< 4,8E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Zn-65 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,4E00

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Co-60 Bq/m²< 6,0E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Sb-125 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Sb-124 Bq/m²< 7,3E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Ru-106 Bq/m²< 5,3E00

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Ru-103 Bq/m²< 9,9E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Nb-95 Bq/m²< 1,1E00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

03.06.2019 01.07.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Gorleben Mn-54 Bq/m²< 6,1E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Co-58 Bq/m²< 8,4E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,9E00

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Co-57 Bq/m²< 4,2E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Cs-137 Bq/m²< 5,4E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
I-131 Bq/m²< 1,3E01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Cs-134 Bq/m²< 5,0E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Cr-51 Bq/m²< 1,1E01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Ag-110m Bq/m²< 5,6E-01

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Ce-144 Bq/m²< 3,2E00

   Niederschlagshöhe: 70,6 mm
Ba-140 Bq/m²< 1,4E01

01.07.2019 01.08.2019-    Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Sb-124 Bq/m²< 5,0E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Co-57 Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,5E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Nb-95 Bq/m²< 9,2E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Ru-103 Bq/m²< 6,9E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,8E00

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Sb-125 Bq/m²< 7,9E-01

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 108 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.07.2019 01.08.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Gorleben Te-123m Bq/m²< 2,9E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Zn-65 Bq/m²< 7,8E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,6E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Cr-51 Bq/m²< 9,3E00

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Co-60 Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Co-58 Bq/m²< 5,3E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,8E00

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,0E00

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
I-131 Bq/m²< 4,2E01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,4E00

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Cs-137 Bq/m²< 3,2E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Ag-110m Bq/m²< 3,2E-01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Ba-140 Bq/m²< 2,4E01

   Niederschlagshöhe: 32,2 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,2E00

01.08.2019 02.09.2019-    Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Cs-137 Bq/m²< 3,5E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Sb-125 Bq/m²< 8,9E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Sb-124 Bq/m²< 5,0E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Ru-106 Bq/m²< 3,1E00

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Ru-103 Bq/m²< 7,2E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.08.2019 02.09.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Gorleben Nb-95 Bq/m²< 9,1E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,9E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Te-123m Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Zn-65 Bq/m²< 7,8E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Zr-95 Bq/m²< 9,8E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Ce-144 Bq/m²< 2,1E00

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
I-131 Bq/m²< 1,9E01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Ag-110m Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Ba-140 Bq/m²< 1,4E01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,4E00

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Co-58 Bq/m²< 5,3E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Co-57 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Co-60 Bq/m²< 3,8E-01

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Cr-51 Bq/m²< 8,8E00

   Niederschlagshöhe: 49,6 mm
Cs-134 Bq/m²< 3,0E-01

02.09.2019 01.10.2019-    Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Ba-140 Bq/m²< 2,0E01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,3E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Sb-124 Bq/m²< 5,7E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.09.2019 01.10.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Gorleben Co-57 Bq/m²< 1,2E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Nb-95 Bq/m²< 1,0E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Ru-106 Bq/m²< 3,5E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Sb-125 Bq/m²< 9,8E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Te-123m Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Co-58 Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Co-60 Bq/m²< 3,6E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Mn-54 Bq/m²< 4,2E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Cr-51 Bq/m²< 9,7E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Cs-134 Bq/m²< 3,3E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Cs-137 Bq/m²< 3,7E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,6E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
I-131 Bq/m²< 2,7E01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Zn-65 Bq/m²< 9,3E-01

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Ru-103 Bq/m²< 1,0E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Ce-144 Bq/m²< 2,2E00

   Niederschlagshöhe: 57,8 mm
Ag-110m Bq/m²< 6,3E-01

01.10.2019 30.10.2019-    Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Ce-144 Bq/m²< 4,3E00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.10.2019 30.10.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Gorleben Fe-59 Bq/m²< 2,3E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Cs-137 Bq/m²< 7,4E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Cs-134 Bq/m²< 6,7E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Cr-51 Bq/m²< 1,2E01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Co-60 Bq/m²< 8,1E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Co-58 Bq/m²< 3,3E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
I-131 Bq/m²< 1,0E01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Mn-54 Bq/m²< 9,3E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Nb-95 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Ru-103 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Ru-106 Bq/m²< 7,1E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Sb-125 Bq/m²< 2,0E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,7E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Te-123m Bq/m²< 6,1E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Sb-124 Bq/m²< 9,2E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Zr-95 Bq/m²< 2,0E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Zn-65 Bq/m²< 1,7E00

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Co-57 Bq/m²< 1,8E-01

   Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Ag-110m Bq/m²< 1,2E00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.10.2019 30.10.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 73,8 mm
Gorleben Ba-140 Bq/m²< 1,3E01

30.10.2019 02.12.2019-    Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Ru-106 Bq/m²< 4,9E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Ru-103 Bq/m²< 1,0E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Nb-95 Bq/m²< 1,6E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Mn-54 Bq/m²< 5,4E-01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
I-131 Bq/m²< 4,6E01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Fe-59 Bq/m²< 2,2E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Cs-137 Bq/m²< 5,3E-01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Ce-144 Bq/m²< 2,9E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Cr-51 Bq/m²< 1,3E01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Co-60 Bq/m²< 5,0E-01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Co-58 Bq/m²< 7,0E-01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Co-57 Bq/m²< 4,0E-01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,9E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Ba-140 Bq/m²< 3,0E01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Ag-110m Bq/m²< 8,3E-01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Sb-124 Bq/m²< 7,8E-01

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Sb-125 Bq/m²< 1,3E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Te-123m Bq/m²< 4,3E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

30.10.2019 02.12.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Gorleben Zn-65 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,6E00

   Niederschlagshöhe: 46,8 mm
Cs-134 Bq/m²< 4,7E-01

02.12.2019 30.12.2019-    Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Co-60 Bq/m²< 3,2E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Ba-140 Bq/m²< 6,3E00

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Zn-65 Bq/m²< 6,8E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,5E00

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Ag-110m Bq/m²< 4,6E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Te-123m Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Sb-125 Bq/m²< 7,4E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Sb-124 Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Fe-59 Bq/m²< 9,6E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
I-131 Bq/m²< 5,8E00

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,3E-02

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Nb-95 Bq/m²< 6,0E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Ru-103 Bq/m²< 4,6E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Ce-141 Bq/m²< 7,1E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Co-57 Bq/m²< 2,0E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.12.2019 30.12.2019M3 -    Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Gorleben Co-58 Bq/m²< 4,0E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Cr-51 Bq/m²< 5,1E00

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,6E00

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 35,6 mm
Zr-95 Bq/m²< 7,7E-01

02.01.2019 01.02.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Gorleben Zn-65 Bq/m²< 5,1E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Sb-124 Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Ru-106 Bq/m²< 1,9E00

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Co-58 Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Cr-51 Bq/m²< 4,7E00

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,1E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Ru-103 Bq/m²< 4,1E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Ba-140 Bq/m²< 7,9E00

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Co-57 Bq/m²< 1,5E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Ce-141 Bq/m²< 6,2E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Co-60 Bq/m²< 2,3E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Mn-54 Bq/m²< 2,3E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.01.2019 01.02.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Gorleben Sb-125 Bq/m²< 5,6E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Te-123m Bq/m²< 1,8E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Fe-59 Bq/m²< 8,6E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Nb-95 Bq/m²< 5,4E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Ag-110m Bq/m²< 2,1E-01

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
I-131 Bq/m²< 9,3E00

   Niederschlagshöhe: 33,2 mm
Zr-95 Bq/m²< 6,1E-01

01.02.2019 01.03.2019-    Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Cs-137 Bq/m²< 1,6E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Zn-65 Bq/m²< 3,5E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Co-60 Bq/m²< 1,6E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Ru-106 Bq/m²< 1,9E00

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Nb-95 Bq/m²< 2,7E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Ce-141 Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Zr-95 Bq/m²< 3,8E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Mn-54 Bq/m²< 1,7E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Co-57 Bq/m²< 1,2E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Te-123m Bq/m²< 1,3E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Ru-103 Bq/m²< 2,2E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Ce-144 Bq/m²< 8,8E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.02.2019 01.03.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Gorleben Sb-124 Bq/m²< 1,9E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Fe-59 Bq/m²< 4,7E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Cs-134 Bq/m²< 1,4E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Ba-140 Bq/m²< 2,3E00

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Co-58 Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Ag-110m Bq/m²< 1,5E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
I-131 Bq/m²< 1,6E00

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Sb-125 Bq/m²< 4,2E-01

   Niederschlagshöhe: 10,8 mm
Cr-51 Bq/m²< 2,4E00

01.03.2019 01.04.2019-    Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Zr-95 Bq/m²< 5,3E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
I-131 Bq/m²< 2,2E00

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Mn-54 Bq/m²< 2,3E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Zn-65 Bq/m²< 4,6E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Ce-141 Bq/m²< 4,5E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Fe-59 Bq/m²< 6,6E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Ru-106 Bq/m²< 1,9E00

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Ru-103 Bq/m²< 3,0E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Sb-125 Bq/m²< 5,7E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.03.2019 01.04.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Gorleben Ag-110m Bq/m²< 2,1E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Sb-124 Bq/m²< 2,6E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Cr-51 Bq/m²< 3,3E00

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Ba-140 Bq/m²< 3,3E00

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Co-58 Bq/m²< 2,9E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Co-60 Bq/m²< 2,2E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Nb-95 Bq/m²< 3,8E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Co-57 Bq/m²< 1,5E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Te-123m Bq/m²< 1,8E-01

   Niederschlagshöhe: 40,2 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,2E-01

01.04.2019 02.05.2019-    Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Co-57 Bq/m²< 1,0E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ce-144 Bq/m²< 7,8E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Sb-125 Bq/m²< 3,5E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ru-103 Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Co-60 Bq/m²< 1,5E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Co-58 Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Fe-59 Bq/m²< 6,1E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Mn-54 Bq/m²< 1,5E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.04.2019 02.05.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Gorleben Ru-106 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Cs-134 Bq/m²< 1,2E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ag-110m Bq/m²< 1,4E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Cr-51 Bq/m²< 3,9E00

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Cs-137 Bq/m²< 1,3E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
I-131 Bq/m²< 1,4E01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Te-123m Bq/m²< 1,2E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Zn-65 Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Nb-95 Bq/m²< 4,2E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Sb-124 Bq/m²< 2,2E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Zr-95 Bq/m²< 4,4E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ce-141 Bq/m²< 5,1E-01

   Niederschlagshöhe: 17,0 mm
Ba-140 Bq/m²< 8,6E00

02.05.2019 03.06.2019-    Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,3E00

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Zn-65 Bq/m²< 6,1E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Zr-95 Bq/m²< 8,3E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Ag-110m Bq/m²< 2,5E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Ba-140 Bq/m²< 1,2E01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.05.2019 03.06.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Gorleben Ce-141 Bq/m²< 8,6E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Co-57 Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Co-58 Bq/m²< 4,0E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Co-60 Bq/m²< 2,7E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,3E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,5E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Fe-59 Bq/m²< 9,5E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
I-131 Bq/m²< 1,5E01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,1E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Nb-95 Bq/m²< 7,2E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Ru-103 Bq/m²< 5,3E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Cr-51 Bq/m²< 6,3E00

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Sb-124 Bq/m²< 3,6E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Sb-125 Bq/m²< 6,9E-01

   Niederschlagshöhe: 22,4 mm
Te-123m Bq/m²< 2,3E-01

03.06.2019 01.07.2019-    Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Co-57 Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Sb-124 Bq/m²< 5,4E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Sb-125 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Ru-106 Bq/m²< 3,7E00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

03.06.2019 01.07.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Gorleben Ce-141 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Ba-140 Bq/m²< 7,9E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Ag-110m Bq/m²< 3,9E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Ce-144 Bq/m²< 2,5E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Zn-65 Bq/m²< 9,9E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Te-123m Bq/m²< 3,6E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Ru-103 Bq/m²< 6,9E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Nb-95 Bq/m²< 8,6E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Mn-54 Bq/m²< 4,9E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
I-131 Bq/m²< 6,4E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,3E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Cs-137 Bq/m²< 4,3E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Cs-134 Bq/m²< 3,8E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Cr-51 Bq/m²< 7,4E00

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Co-60 Bq/m²< 4,7E-01

   Niederschlagshöhe: 72,6 mm
Co-58 Bq/m²< 6,0E-01

01.07.2019 01.08.2019-    Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Cr-51 Bq/m²< 4,9E00

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Co-60 Bq/m²< 2,8E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.07.2019 01.08.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Gorleben Fe-59 Bq/m²< 9,5E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Ba-140 Bq/m²< 5,8E00

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Ce-141 Bq/m²< 6,8E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Ag-110m Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Nb-95 Bq/m²< 5,6E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Ru-103 Bq/m²< 4,2E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,3E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
I-131 Bq/m²< 5,6E00

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Zr-95 Bq/m²< 6,9E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Mn-54 Bq/m²< 2,9E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Co-57 Bq/m²< 2,0E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Sb-124 Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Sb-125 Bq/m²< 6,9E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,4E00

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Te-123m Bq/m²< 2,2E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Zn-65 Bq/m²< 5,7E-01

   Niederschlagshöhe: 33,0 mm
Co-58 Bq/m²< 3,6E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.08.2019 02.09.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Gorleben Cs-134 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Co-57 Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Ag-110m Bq/m²< 3,2E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Ba-140 Bq/m²< 7,4E00

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Ce-141 Bq/m²< 8,2E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Ru-103 Bq/m²< 4,9E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,7E00

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Sb-124 Bq/m²< 4,1E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Cr-51 Bq/m²< 5,8E00

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Co-60 Bq/m²< 3,4E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Co-58 Bq/m²< 4,5E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Te-123m Bq/m²< 2,6E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Zn-65 Bq/m²< 7,6E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Zr-95 Bq/m²< 8,6E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,8E00

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Cs-137 Bq/m²< 3,3E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
I-131 Bq/m²< 6,7E00

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,6E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.08.2019 02.09.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Gorleben Nb-95 Bq/m²< 6,2E-01

   Niederschlagshöhe: 47,2 mm
Sb-125 Bq/m²< 8,1E-01

02.09.2019 01.10.2019-    Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Ce-144 Bq/m²< 2,3E00

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Cs-134 Bq/m²< 3,9E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Sb-124 Bq/m²< 5,9E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Ba-140 Bq/m²< 1,4E01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Co-58 Bq/m²< 6,4E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Co-60 Bq/m²< 3,9E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Cs-137 Bq/m²< 4,1E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Ag-110m Bq/m²< 6,3E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Sb-125 Bq/m²< 1,0E00

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Cr-51 Bq/m²< 9,1E00

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Te-123m Bq/m²< 3,6E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Zn-65 Bq/m²< 9,6E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
I-131 Bq/m²< 1,7E01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Mn-54 Bq/m²< 4,1E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Nb-95 Bq/m²< 9,8E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.09.2019 01.10.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Gorleben Ru-103 Bq/m²< 9,8E-01

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Ru-106 Bq/m²< 3,6E00

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 58,8 mm
Co-57 Bq/m²< 3,1E-01

01.10.2019 30.10.2019-    Niederschlagshöhe: 74,2 mm
I-131 Bq/m²< 9,1E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Ru-103 Bq/m²< 1,1E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Ru-106 Bq/m²< 5,6E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Sb-124 Bq/m²< 8,5E-01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Sb-125 Bq/m²< 1,7E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Te-123m Bq/m²< 5,5E-01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Zn-65 Bq/m²< 1,4E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Co-57 Bq/m²< 1,6E-01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Co-58 Bq/m²< 2,8E-01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Ba-140 Bq/m²< 1,2E01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Ag-110m Bq/m²< 1,0E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Co-60 Bq/m²< 7,8E-01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Cr-51 Bq/m²< 1,0E01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Cs-134 Bq/m²< 5,9E-01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,6E00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.10.2019 30.10.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Gorleben Fe-59 Bq/m²< 2,2E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Mn-54 Bq/m²< 7,0E-01

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Nb-95 Bq/m²< 1,3E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Ce-144 Bq/m²< 3,8E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,6E00

   Niederschlagshöhe: 74,2 mm
Cs-137 Bq/m²< 6,3E-01

30.10.2019 02.12.2019-    Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Co-60 Bq/m²< 3,8E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Co-58 Bq/m²< 5,7E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Co-57 Bq/m²< 2,5E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Ce-141 Bq/m²< 1,2E00

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Ba-140 Bq/m²< 2,1E01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Ag-110m Bq/m²< 5,5E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,9E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
I-131 Bq/m²< 3,0E01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,9E00

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Zr-95 Bq/m²< 1,0E00

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Zn-65 Bq/m²< 9,7E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Te-123m Bq/m²< 3,0E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Sb-125 Bq/m²< 8,3E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

30.10.2019 02.12.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Gorleben Sb-124 Bq/m²< 5,3E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,9E00

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Ru-103 Bq/m²< 7,2E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Nb-95 Bq/m²< 9,1E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Fe-59 Bq/m²< 1,5E00

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Cs-137 Bq/m²< 3,3E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,9E-01

   Niederschlagshöhe: 44,6 mm
Cr-51 Bq/m²< 9,3E00

02.12.2019 30.12.2019-    Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Co-58 Bq/m²< 3,8E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Ce-141 Bq/m²< 6,8E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Ba-140 Bq/m²< 5,6E00

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Ag-110m Bq/m²< 4,6E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Ru-103 Bq/m²< 4,6E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Zr-95 Bq/m²< 7,8E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Nb-95 Bq/m²< 5,6E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Mn-54 Bq/m²< 3,2E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
I-131 Bq/m²< 4,4E00

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Ce-144 Bq/m²< 1,6E00

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Zn-65 Bq/m²< 7,1E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:2.0 Niederschlag: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

02.12.2019 30.12.2019M5 -    Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Gorleben Te-123m Bq/m²< 2,4E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Sb-125 Bq/m²< 7,6E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Sb-124 Bq/m²< 3,7E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Ru-106 Bq/m²< 2,4E00

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Fe-59 Bq/m²< 9,9E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Cs-137 Bq/m²< 2,9E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Cs-134 Bq/m²< 2,7E-02

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Cr-51 Bq/m²< 4,8E00

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Co-60 Bq/m²< 3,0E-01

   Niederschlagshöhe: 34,2 mm
Co-57 Bq/m²< 2,1E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:3.0 Boden: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

09.05.2019B1 -Gorleben Co-60 Bq/kg(TM)< 2,4E-01

Te-123m Bq/kg(TM)< 1,9E-01

Zn-65 Bq/kg(TM)< 5,7E-01

Nb-95 Bq/kg(TM)< 3,8E-01

Zr-95 Bq/kg(TM)< 4,8E-01

Ru-103 Bq/kg(TM)< 3,1E-01

Ru-106 Bq/kg(TM)< 1,7E00

Ag-110m Bq/kg(TM)< 1,9E-01

Cs-134 Bq/kg(TM)< 1,7E-01

I-131 Bq/kg(TM)< 3,5E00

Ba-140 Bq/kg(TM)< 4,1E00

Fe-59 Bq/kg(TM)< 7,9E-01

Cr-51 Bq/kg(TM)< 3,2E00

Cs-137 8,7E00 Bq/kg(TM) 11,5

K-40 2,5E02 Bq/kg(TM) 11,4

Ce-141 Bq/kg(TM)< 4,6E-01

Ce-144 Bq/kg(TM)< 1,1E00

Co-57 Bq/kg(TM)< 1,4E-01

Co-58 Bq/kg(TM)< 2,7E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:3.0 Boden: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

09.05.2019B1 -Gorleben Mn-54 Bq/kg(TM)< 2,5E-01

Sb-125 Bq/kg(TM)< 5,2E-01

Sb-124 Bq/kg(TM)< 2,5E-01

28.10.2019 - Co-58 Bq/kg(TM)< 2,5E-01

Sb-125 Bq/kg(TM)< 4,7E-01

Ce-141 Bq/kg(TM)< 5,5E-01

Fe-59 Bq/kg(TM)< 7,1E-01

Mn-54 Bq/kg(TM)< 2,1E-01

Zn-65 Bq/kg(TM)< 4,7E-01

Ag-110m Bq/kg(TM)< 1,7E-01

Te-123m Bq/kg(TM)< 1,5E-01

Zr-95 Bq/kg(TM)< 5,3E-01

Nb-95 Bq/kg(TM)< 4,5E-01

Co-60 Bq/kg(TM)< 1,9E-01

Ru-103 Bq/kg(TM)< 3,2E-01

Ba-140 Bq/kg(TM)< 5,5E00

Ru-106 Bq/kg(TM)< 1,5E00

Sb-124 Bq/kg(TM)< 2,4E-01

Cs-134 Bq/kg(TM)< 1,5E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:3.0 Boden: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

28.10.2019B1 -Gorleben K-40 2,3E02 Bq/kg(TM) 11,4

Cs-137 8,9E00 Bq/kg(TM) 11,5

Cr-51 Bq/kg(TM)< 3,6E00

Co-57 Bq/kg(TM)< 1,4E-01

Ce-144 Bq/kg(TM)< 1,0E00

I-131 Bq/kg(TM)< 6,3E00

07.05.2019B2 -Gorleben Ba-140 Bq/kg(TM)< 3,3E00

Cs-134 Bq/kg(TM)< 1,1E-01

Sb-124 Bq/kg(TM)< 1,6E-01

Cs-137 1,8E01 Bq/kg(TM) 11,4

Cr-51 Bq/kg(TM)< 2,3E00

Co-58 Bq/kg(TM)< 1,8E-01

Ag-110m Bq/kg(TM)< 1,3E-01

Te-123m Bq/kg(TM)< 1,3E-01

Ce-144 Bq/kg(TM)< 6,8E-01

K-40 2,6E02 Bq/kg(TM) 11,4

Mn-54 Bq/kg(TM)< 1,5E-01

Co-57 Bq/kg(TM)< 9,0E-02

Fe-59 Bq/kg(TM)< 5,1E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:3.0 Boden: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

07.05.2019B2 -Gorleben Co-60 Bq/kg(TM)< 1,5E-01

Zn-65 Bq/kg(TM)< 3,5E-01

Nb-95 Bq/kg(TM)< 2,5E-01

Zr-95 Bq/kg(TM)< 3,2E-01

Ru-103 Bq/kg(TM)< 2,1E-01

Ru-106 Bq/kg(TM)< 1,1E00

Sb-125 Bq/kg(TM)< 3,5E-01

I-131 Bq/kg(TM)< 3,2E00

Ce-141 Bq/kg(TM)< 3,2E-01

28.10.2019 - Mn-54 Bq/kg(TM)< 1,2E-01

Ag-110m Bq/kg(TM)< 1,1E-01

Ba-140 Bq/kg(TM)< 3,0E00

Sb-124 Bq/kg(TM)< 1,4E-01

I-131 Bq/kg(TM)< 3,0E00

Nb-95 Bq/kg(TM)< 2,5E-01

Zn-65 Bq/kg(TM)< 2,8E-01

K-40 2,5E02 Bq/kg(TM) 11,4

Cs-137 1,5E01 Bq/kg(TM) 11,4

Fe-59 Bq/kg(TM)< 4,2E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:3.0 Boden: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

28.10.2019B2 -Gorleben Cr-51 Bq/kg(TM)< 2,1E00

Ru-106 Bq/kg(TM)< 9,0E-01

Sb-125 Bq/kg(TM)< 2,9E-01

Cs-134 Bq/kg(TM)< 9,1E-02

Ru-103 Bq/kg(TM)< 1,8E-01

Ce-141 Bq/kg(TM)< 3,1E-01

Zr-95 Bq/kg(TM)< 3,0E-01

Te-123m Bq/kg(TM)< 9,2E-02

Ce-144 Bq/kg(TM)< 6,3E-01

Co-60 Bq/kg(TM)< 1,1E-01

Co-57 Bq/kg(TM)< 8,3E-02

Co-58 Bq/kg(TM)< 1,5E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:4.0 Pflanzen/Bewuchs: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

09.05.2019B1 -Gorleben Cr-51 Bq/kg(FM)< 1,3E00

Fe-59 Bq/kg(FM)< 4,5E-01

I-131 Bq/kg(FM)< 2,0E-01

Co-58 Bq/kg(FM)< 2,0E-01

Co-57 Bq/kg(FM)< 1,0E-01

Ce-141 Bq/kg(FM)< 1,9E-01

Ba-140 Bq/kg(FM)< 6,9E-01

K-40 1,4E02 Bq/kg(FM) 11,5

Co-60 Bq/kg(FM)< 2,3E-01

Zn-65 Bq/kg(FM)< 4,9E-01

Nb-95 Bq/kg(FM)< 1,8E-01

Zr-95 Bq/kg(FM)< 3,1E-01

Ru-103 Bq/kg(FM)< 1,7E-01

Ru-106 Bq/kg(FM)< 1,6E00

Ag-110m Bq/kg(FM)< 1,7E-01

Te-123m Bq/kg(FM)< 1,4E-01

Sb-124 Bq/kg(FM)< 1,7E-01

Sb-125 Bq/kg(FM)< 4,6E-01

Cs-134 Bq/kg(FM)< 1,6E-01

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:4.0 Pflanzen/Bewuchs: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

09.05.2019B1 -Gorleben Ce-144 Bq/kg(FM)< 7,9E-01

Mn-54 Bq/kg(FM)< 2,0E-01

Cs-137 1,6E00 Bq/kg(FM) 12,3

28.10.2019 - Sb-125 Bq/kg(FM)< 6,1E-01

Te-123m Bq/kg(FM)< 1,6E-01

Ce-141 Bq/kg(FM)< 2,8E-01

Cs-134 Bq/kg(FM)< 2,0E-01

Ce-144 Bq/kg(FM)< 1,2E00

Fe-59 Bq/kg(FM)< 5,0E-01

I-131 Bq/kg(FM)< 3,0E-01

Ag-110m Bq/kg(FM)< 2,2E-01

K-40 1,4E02 Bq/kg(FM) 11,7

Zn-65 Bq/kg(FM)< 5,6E-01

Co-60 Bq/kg(FM)< 2,7E-01

Co-58 Bq/kg(FM)< 2,5E-01

Co-57 Bq/kg(FM)< 1,5E-01

Ba-140 Bq/kg(FM)< 9,3E-01

Cs-137 4,3E00 Bq/kg(FM) 11,8

Cr-51 Bq/kg(FM)< 1,9E00

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:4.0 Pflanzen/Bewuchs: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

28.10.2019B1 -Gorleben Zr-95 Bq/kg(FM)< 4,7E-01

Mn-54 Bq/kg(FM)< 2,5E-01

Nb-95 Bq/kg(FM)< 2,7E-01

Ru-103 Bq/kg(FM)< 2,2E-01

Ru-106 Bq/kg(FM)< 2,0E00

Sb-124 Bq/kg(FM)< 2,2E-01

13.05.2019B2 -Gorleben Zr-95 Bq/kg(FM)< 3,8E-01

Co-57 Bq/kg(FM)< 1,2E-01

Co-58 Bq/kg(FM)< 2,1E-01

Fe-59 Bq/kg(FM)< 4,5E-01

Co-60 Bq/kg(FM)< 2,3E-01

Mn-54 Bq/kg(FM)< 2,2E-01

Cr-51 Bq/kg(FM)< 1,5E00

Zn-65 Bq/kg(FM)< 5,2E-01

Nb-95 Bq/kg(FM)< 2,1E-01

Ru-103 Bq/kg(FM)< 1,8E-01

Ru-106 Bq/kg(FM)< 1,7E00

Ag-110m Bq/kg(FM)< 1,8E-01

Te-123m Bq/kg(FM)< 1,3E-01

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:4.0 Pflanzen/Bewuchs: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

13.05.2019B2 -Gorleben Sb-124 Bq/kg(FM)< 1,8E-01

Sb-125 Bq/kg(FM)< 5,2E-01

I-131 Bq/kg(FM)< 2,0E-01

Cs-134 Bq/kg(FM)< 1,7E-01

Cs-137 1,8E00 Bq/kg(FM) 16,2

Ba-140 Bq/kg(FM)< 7,2E-01

K-40 1,7E00 Bq/kg(FM) 15,4

Ce-144 Bq/kg(FM)< 9,4E-01

Ce-141 Bq/kg(FM)< 2,3E-01

28.10.2019 - Te-123m Bq/kg(FM)< 1,2E-01

Sb-125 Bq/kg(FM)< 4,6E-01

Ag-110m Bq/kg(FM)< 1,7E-01

Ru-103 Bq/kg(FM)< 1,9E-01

Nb-95 Bq/kg(FM)< 2,5E-01

Ru-106 Bq/kg(FM)< 1,5E00

Ce-141 Bq/kg(FM)< 2,6E-01

Zr-95 Bq/kg(FM)< 3,8E-01

Mn-54 Bq/kg(FM)< 2,1E-01

Cr-51 Bq/kg(FM)< 1,7E00

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:4.0 Pflanzen/Bewuchs: KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

28.10.2019B2 -Gorleben K-40 2,1E02 Bq/kg(FM) 11,5

I-131 Bq/kg(FM)< 4,5E-01

Fe-59 Bq/kg(FM)< 5,2E-01

Cs-137 2,1E-01 Bq/kg(FM) 40,5

Cs-134 Bq/kg(FM)< 1,5E-01

Co-60 Bq/kg(FM)< 2,1E-01

Co-58 Bq/kg(FM)< 2,2E-01

Ba-140 Bq/kg(FM)< 1,1E00

Sb-124 Bq/kg(FM)< 1,8E-01

Ce-144 Bq/kg(FM)< 8,9E-01

Co-57 Bq/kg(FM)< 1,2E-01

Zn-65 Bq/kg(FM)< 4,9E-01

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

13.03.2019Pegel   R 1 -Gorleben Mn-54 Bq/l< 1,1E-02

Cr-51 Bq/l< 1,4E-01

Co-57 Bq/l< 7,0E-03

Ce-144 Bq/l< 5,6E-02

Ba-140 Bq/l< 1,5E-01

Sb-124 Bq/l< 1,2E-02

Ag-110m Bq/l< 9,7E-03

Ru-103 Bq/l< 1,4E-02

Te-123m Bq/l< 7,8E-03

Sb-125 Bq/l< 2,6E-02

I-131 Bq/l< 1,1E-01

Cs-134 Bq/l< 8,3E-03

Co-58 Bq/l< 1,3E-02

Co-60 Bq/l< 9,4E-03

Ru-106 Bq/l< 8,4E-02

Fe-59 Bq/l< 2,9E-02

Ce-141 Bq/l< 2,1E-02

Cs-137 Bq/l< 9,5E-03

Nb-95 Bq/l< 1,7E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

13.03.2019Pegel   R 1 -Gorleben Zr-95 Bq/l< 2,4E-02

Zn-65 Bq/l< 2,1E-02

19.06.2019 - Nb-95 Bq/l< 1,9E-02

Sb-124 Bq/l< 1,2E-02

Cs-137 Bq/l< 1,0E-02

Zn-65 Bq/l< 2,4E-02

Te-123m Bq/l< 8,2E-03

Co-57 Bq/l< 7,3E-03

Ba-140 Bq/l< 1,7E-01

Ag-110m Bq/l< 9,7E-03

Co-58 Bq/l< 1,4E-02

Co-60 Bq/l< 1,1E-02

Sb-125 Bq/l< 2,7E-02

Ce-141 Bq/l< 2,2E-02

Zr-95 Bq/l< 2,6E-02

Cr-51 Bq/l< 1,6E-01

I-131 Bq/l< 1,2E-01

Fe-59 Bq/l< 3,2E-02

Cs-134 Bq/l< 9,2E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.06.2019Pegel   R 1 -Gorleben Mn-54 Bq/l< 1,1E-02

Ru-103 Bq/l< 1,5E-02

Ru-106 Bq/l< 9,0E-02

Ce-144 Bq/l< 5,7E-02

19.09.2019 - Ce-141 Bq/l< 1,6E-02

Zn-65 Bq/l< 1,9E-02

Te-123m Bq/l< 6,5E-03

Sb-125 Bq/l< 2,3E-02

Sb-124 Bq/l< 9,3E-03

Ru-106 Bq/l< 7,1E-02

Ru-103 Bq/l< 1,1E-02

Nb-95 Bq/l< 1,3E-02

Mn-54 Bq/l< 9,2E-03

Fe-59 Bq/l< 2,5E-02

Cs-137 Bq/l< 8,3E-03

Co-60 Bq/l< 8,6E-03

Cr-51 Bq/l< 1,1E-01

Co-57 Bq/l< 5,8E-03

Cs-134 Bq/l< 7,6E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.09.2019Pegel   R 1 -Gorleben Zr-95 Bq/l< 1,9E-02

Ce-144 Bq/l< 4,7E-02

Ag-110m Bq/l< 8,3E-03

Ba-140 Bq/l< 9,5E-02

I-131 Bq/l< 5,2E-02

Co-58 Bq/l< 1,0E-02

21.11.2019 - Ru-106 Bq/l< 2,5E-01

Ru-103 Bq/l< 3,5E-02

Nb-95 Bq/l< 4,3E-02

Mn-54 Bq/l< 2,8E-02

Cr-51 Bq/l< 3,4E-01

I-131 Bq/l< 1,4E-01

Te-123m Bq/l< 2,1E-02

Ag-110m Bq/l< 4,0E-02

Zr-95 Bq/l< 6,4E-02

Ce-141 Bq/l< 5,3E-02

Ce-144 Bq/l< 1,5E-01

Ba-140 Bq/l< 3,0E-01

Co-57 Bq/l< 1,9E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.11.2019Pegel   R 1 -Gorleben Co-58 Bq/l< 3,7E-02

Cs-137 Bq/l< 2,2E-02

Fe-59 Bq/l< 6,5E-02

Sb-124 Bq/l< 3,0E-02

Sb-125 Bq/l< 8,6E-02

Zn-65 Bq/l< 7,2E-02

Co-60 Bq/l< 2,8E-02

Cs-134 Bq/l< 2,5E-02

13.03.2019Pegel   R 2 -Gorleben Co-58 Bq/l< 9,4E-03

Ce-144 Bq/l< 4,1E-02

Cr-51 Bq/l< 1,1E-01

Mn-54 Bq/l< 7,9E-03

Sb-125 Bq/l< 2,1E-02

Cs-137 Bq/l< 7,9E-03

Nb-95 Bq/l< 1,3E-02

Zr-95 Bq/l< 1,9E-02

Ce-141 Bq/l< 1,5E-02

Ba-140 Bq/l< 9,2E-02

Cs-134 Bq/l< 7,3E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

13.03.2019Pegel   R 2 -Gorleben I-131 Bq/l< 5,4E-02

Sb-124 Bq/l< 8,7E-03

Te-123m Bq/l< 6,2E-03

Ag-110m Bq/l< 7,2E-03

Ru-106 Bq/l< 6,9E-02

Ru-103 Bq/l< 1,0E-02

Fe-59 Bq/l< 2,1E-02

Co-57 Bq/l< 5,2E-03

Zn-65 Bq/l< 1,9E-02

Co-60 Bq/l< 8,3E-03

19.06.2019 - Ba-140 Bq/l< 1,5E-01

Sb-124 Bq/l< 1,1E-02

Zr-95 Bq/l< 2,4E-02

Zn-65 Bq/l< 2,2E-02

Te-123m Bq/l< 7,6E-03

Sb-125 Bq/l< 2,3E-02

I-131 Bq/l< 9,7E-02

Fe-59 Bq/l< 3,0E-02

Cs-137 Bq/l< 9,3E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.06.2019Pegel   R 2 -Gorleben Nb-95 Bq/l< 1,8E-02

Co-58 Bq/l< 1,3E-02

Co-57 Bq/l< 6,8E-03

Ce-144 Bq/l< 5,3E-02

Ce-141 Bq/l< 2,1E-02

Ag-110m Bq/l< 8,7E-03

Ru-103 Bq/l< 1,4E-02

Cs-134 Bq/l< 8,0E-03

Cr-51 Bq/l< 1,4E-01

Co-60 Bq/l< 1,1E-02

Mn-54 Bq/l< 1,1E-02

Ru-106 Bq/l< 8,9E-02

19.09.2019 - Cs-137 Bq/l< 8,0E-03

Nb-95 Bq/l< 1,3E-02

Ce-144 Bq/l< 4,5E-02

Zn-65 Bq/l< 1,9E-02

Zr-95 Bq/l< 1,8E-02

Sb-125 Bq/l< 2,2E-02

Sb-124 Bq/l< 9,5E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.09.2019Pegel   R 2 -Gorleben Ru-106 Bq/l< 7,3E-02

Ru-103 Bq/l< 1,1E-02

Te-123m Bq/l< 6,4E-03

Fe-59 Bq/l< 2,1E-02

Cs-134 Bq/l< 7,7E-03

Co-57 Bq/l< 6,0E-03

Ce-141 Bq/l< 1,6E-02

Ba-140 Bq/l< 8,3E-02

Ag-110m Bq/l< 8,1E-03

Cr-51 Bq/l< 1,0E-01

Co-60 Bq/l< 9,3E-03

Co-58 Bq/l< 1,1E-02

I-131 Bq/l< 4,8E-02

Mn-54 Bq/l< 8,8E-03

21.11.2019 - Ba-140 Bq/l< 8,3E-01

Cs-134 Bq/l< 1,8E-02

Ce-141 Bq/l< 6,8E-02

Co-57 Bq/l< 1,5E-02

Co-58 Bq/l< 3,3E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.11.2019Pegel   R 2 -Gorleben Co-60 Bq/l< 2,2E-02

Cr-51 Bq/l< 4,5E-01

Ag-110m Bq/l< 3,4E-02

Mn-54 Bq/l< 2,2E-02

Ce-144 Bq/l< 1,1E-01

Zr-95 Bq/l< 5,9E-02

Zn-65 Bq/l< 5,0E-02

I-131 Bq/l< 1,4E00

Nb-95 Bq/l< 5,7E-02

Ru-103 Bq/l< 4,1E-02

Ru-106 Bq/l< 1,8E-01

Sb-124 Bq/l< 2,9E-02

Sb-125 Bq/l< 4,9E-02

Te-123m Bq/l< 1,8E-02

Fe-59 Bq/l< 6,6E-02

Cs-137 Bq/l< 1,9E-02

13.03.2019Pegel   R 3 -Gorleben Fe-59 Bq/l< 1,2E-02

Ru-106 Bq/l< 4,2E-02

Cs-137 Bq/l< 4,7E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 147 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

13.03.2019Pegel   R 3 -Gorleben Ce-144 Bq/l< 2,6E-02

Cr-51 Bq/l< 5,2E-02

Ru-103 Bq/l< 5,5E-03

Zn-65 Bq/l< 1,1E-02

Zr-95 Bq/l< 1,0E-02

Sb-125 Bq/l< 1,3E-02

I-131 Bq/l< 1,7E-02

Co-57 Bq/l< 3,5E-03

Ce-141 Bq/l< 8,0E-03

Co-60 Bq/l< 5,3E-03

Nb-95 Bq/l< 6,9E-03

Ag-110m Bq/l< 4,5E-03

Te-123m Bq/l< 3,7E-03

Cs-134 Bq/l< 4,3E-03

Co-58 Bq/l< 5,7E-03

Mn-54 Bq/l< 5,0E-03

Ba-140 Bq/l< 3,8E-02

Sb-124 Bq/l< 5,2E-03

19.06.2019 - Ag-110m Bq/l< 1,1E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.06.2019Pegel   R 3 -Gorleben Te-123m Bq/l< 9,0E-03

Mn-54 Bq/l< 1,1E-02

Ce-141 Bq/l< 2,6E-02

Ba-140 Bq/l< 2,4E-01

Fe-59 Bq/l< 3,6E-02

I-131 Bq/l< 1,8E-01

Cs-137 Bq/l< 1,1E-02

Cs-134 Bq/l< 9,5E-03

Co-57 Bq/l< 8,3E-03

Co-58 Bq/l< 1,6E-02

Co-60 Bq/l< 1,2E-02

Cr-51 Bq/l< 1,8E-01

Nb-95 Bq/l< 2,2E-02

Ru-103 Bq/l< 1,8E-02

Ru-106 Bq/l< 1,0E-01

Sb-124 Bq/l< 1,3E-02

Sb-125 Bq/l< 2,9E-02

Zn-65 Bq/l< 2,4E-02

Zr-95 Bq/l< 2,6E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.06.2019Pegel   R 3 -Gorleben Ce-144 Bq/l< 6,0E-02

19.09.2019 - Te-123m Bq/l< 6,9E-03

Ba-140 Bq/l< 1,4E-01

Ag-110m Bq/l< 8,6E-03

Co-57 Bq/l< 6,2E-03

Cs-134 Bq/l< 7,6E-03

Cs-137 Bq/l< 8,2E-03

Ce-141 Bq/l< 1,9E-02

Ce-144 Bq/l< 4,6E-02

Zr-95 Bq/l< 2,1E-02

Zn-65 Bq/l< 1,9E-02

Mn-54 Bq/l< 9,0E-03

Sb-125 Bq/l< 2,3E-02

Sb-124 Bq/l< 1,1E-02

Ru-106 Bq/l< 7,3E-02

Ru-103 Bq/l< 1,2E-02

Nb-95 Bq/l< 1,5E-02

Co-60 Bq/l< 8,8E-03

Fe-59 Bq/l< 2,5E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.09.2019Pegel   R 3 -Gorleben Co-58 Bq/l< 1,1E-02

Cr-51 Bq/l< 1,3E-01

I-131 Bq/l< 9,9E-02

21.11.2019 - Ru-103 Bq/l< 2,5E-02

Cr-51 Bq/l< 2,9E-01

Cs-134 Bq/l< 1,1E-02

Cs-137 Bq/l< 1,2E-02

Fe-59 Bq/l< 4,6E-02

I-131 Bq/l< 7,8E-01

Mn-54 Bq/l< 1,5E-02

Ru-106 Bq/l< 1,1E-01

Sb-124 Bq/l< 1,8E-02

Sb-125 Bq/l< 3,1E-02

Te-123m Bq/l< 1,1E-02

Ce-144 Bq/l< 7,1E-02

Zn-65 Bq/l< 3,1E-02

Zr-95 Bq/l< 3,7E-02

Co-58 Bq/l< 1,7E-02

Co-60 Bq/l< 1,2E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.11.2019Pegel   R 3 -Gorleben Co-57 Bq/l< 9,4E-03

Ce-141 Bq/l< 4,2E-02

Ag-110m Bq/l< 1,8E-02

Ba-140 Bq/l< 5,5E-01

Nb-95 Bq/l< 3,5E-02

14.03.2019Pegel   R 8 -Gorleben Sb-124 Bq/l< 1,7E-02

Mn-54 Bq/l< 1,3E-02

Cs-134 Bq/l< 8,4E-03

Ag-110m Bq/l< 1,1E-02

Co-57 Bq/l< 7,9E-03

Zn-65 Bq/l< 2,5E-02

Cr-51 Bq/l< 3,5E-01

Co-58 Bq/l< 1,9E-02

Co-60 Bq/l< 1,1E-02

Nb-95 Bq/l< 3,5E-02

Te-123m Bq/l< 9,8E-03

I-131 Bq/l< 2,1E00

Ba-140 Bq/l< 1,1E00

Cs-137 Bq/l< 9,6E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

14.03.2019Pegel   R 8 -Gorleben Ce-141 Bq/l< 4,3E-02

Ce-144 Bq/l< 5,8E-02

Ru-103 Bq/l< 2,7E-02

Ru-106 Bq/l< 9,4E-02

Sb-125 Bq/l< 2,8E-02

Zr-95 Bq/l< 3,7E-02

Fe-59 Bq/l< 5,1E-02

19.06.2019 - Zn-65 Bq/l< 2,1E-02

Mn-54 Bq/l< 9,7E-03

Ag-110m Bq/l< 8,1E-03

Fe-59 Bq/l< 3,5E-02

Cs-137 Bq/l< 8,6E-03

Cs-134 Bq/l< 7,8E-03

Cr-51 Bq/l< 2,0E-01

Co-60 Bq/l< 9,3E-03

Co-58 Bq/l< 1,4E-02

Co-57 Bq/l< 6,6E-03

Nb-95 Bq/l< 2,2E-02

I-131 Bq/l< 5,0E-01

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.06.2019Pegel   R 8 -Gorleben Ru-106 Bq/l< 7,7E-02

Sb-124 Bq/l< 1,3E-02

Sb-125 Bq/l< 2,2E-02

Te-123m Bq/l< 7,5E-03

Zr-95 Bq/l< 2,5E-02

Ce-144 Bq/l< 4,9E-02

Ce-141 Bq/l< 2,8E-02

Ba-140 Bq/l< 3,9E-01

Ru-103 Bq/l< 1,8E-02

19.09.2019 - I-131 Bq/l< 5,7E-01

Ce-141 Bq/l< 3,2E-02

Ag-110m Bq/l< 1,5E-02

Nb-95 Bq/l< 2,6E-02

Ru-103 Bq/l< 2,0E-02

Zr-95 Bq/l< 2,9E-02

Mn-54 Bq/l< 1,1E-02

Ba-140 Bq/l< 4,2E-01

Cs-137 Bq/l< 9,4E-03

Cs-134 Bq/l< 8,9E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.09.2019Pegel   R 8 -Gorleben Co-57 Bq/l< 7,2E-03

Co-60 Bq/l< 1,1E-02

Fe-59 Bq/l< 3,7E-02

Co-58 Bq/l< 1,6E-02

Ru-106 Bq/l< 8,5E-02

Sb-124 Bq/l< 1,4E-02

Sb-125 Bq/l< 2,4E-02

Te-123m Bq/l< 8,6E-03

Zn-65 Bq/l< 2,4E-02

Ce-144 Bq/l< 5,8E-02

Cr-51 Bq/l< 2,2E-01

21.11.2019 - Ce-144 Bq/l< 5,4E-02

Zr-95 Bq/l< 2,9E-02

Zn-65 Bq/l< 2,4E-02

Te-123m Bq/l< 8,6E-03

Sb-125 Bq/l< 2,5E-02

Sb-124 Bq/l< 1,4E-02

Ru-106 Bq/l< 8,8E-02

Ru-103 Bq/l< 2,0E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 155 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.11.2019Pegel   R 8 -Gorleben Nb-95 Bq/l< 2,9E-02

Mn-54 Bq/l< 1,1E-02

I-131 Bq/l< 6,3E-01

Fe-59 Bq/l< 4,1E-02

Cs-137 Bq/l< 9,5E-03

Ag-110m Bq/l< 1,4E-02

Cs-134 Bq/l< 8,4E-03

Cr-51 Bq/l< 2,5E-01

Co-60 Bq/l< 1,0E-02

Co-58 Bq/l< 1,5E-02

Co-57 Bq/l< 7,3E-03

Ce-141 Bq/l< 3,3E-02

Ba-140 Bq/l< 4,7E-01

14.03.2019Pegel   R 9 -Gorleben Cs-134 Bq/l< 7,9E-03

Sb-124 Bq/l< 1,6E-02

Co-57 Bq/l< 6,4E-03

Zn-65 Bq/l< 2,4E-02

Mn-54 Bq/l< 9,7E-03

Fe-59 Bq/l< 4,2E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

14.03.2019Pegel   R 9 -Gorleben Nb-95 Bq/l< 3,0E-02

Ru-103 Bq/l< 2,2E-02

Co-58 Bq/l< 1,6E-02

Ag-110m Bq/l< 8,6E-03

Cr-51 Bq/l< 3,0E-01

Zr-95 Bq/l< 3,0E-02

Sb-125 Bq/l< 2,1E-02

Ce-144 Bq/l< 4,9E-02

Co-60 Bq/l< 8,5E-03

Ru-106 Bq/l< 7,9E-02

Te-123m Bq/l< 8,1E-03

I-131 Bq/l< 1,9E00

Cs-137 Bq/l< 7,8E-03

Ba-140 Bq/l< 8,6E-01

Ce-141 Bq/l< 3,7E-02

19.06.2019 - Mn-54 Bq/l< 1,1E-02

I-131 Bq/l< 5,9E-01

Fe-59 Bq/l< 4,1E-02

Cs-137 Bq/l< 8,8E-03

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.06.2019Pegel   R 9 -Gorleben Cs-134 Bq/l< 8,3E-03

Nb-95 Bq/l< 2,7E-02

Cr-51 Bq/l< 2,4E-01

Co-60 Bq/l< 1,0E-02

Co-57 Bq/l< 7,3E-03

Ce-141 Bq/l< 3,1E-02

Ba-140 Bq/l< 4,5E-01

Co-58 Bq/l< 1,5E-02

Ag-110m Bq/l< 9,3E-03

Ce-144 Bq/l< 5,5E-02

Zr-95 Bq/l< 2,8E-02

Zn-65 Bq/l< 2,2E-02

Te-123m Bq/l< 8,6E-03

Sb-125 Bq/l< 2,6E-02

Sb-124 Bq/l< 1,5E-02

Ru-106 Bq/l< 8,1E-02

Ru-103 Bq/l< 2,0E-02

19.09.2019 - Cs-137 Bq/l< 9,2E-03

Nb-95 Bq/l< 2,5E-02

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

19.09.2019Pegel   R 9 -Gorleben Ru-103 Bq/l< 2,0E-02

Ce-144 Bq/l< 5,4E-02

Zr-95 Bq/l< 3,1E-02

Zn-65 Bq/l< 2,2E-02

I-131 Bq/l< 6,0E-01

Fe-59 Bq/l< 3,8E-02

Ru-106 Bq/l< 8,6E-02

Te-123m Bq/l< 8,5E-03

Sb-125 Bq/l< 2,5E-02

Sb-124 Bq/l< 1,5E-02

Ag-110m Bq/l< 1,5E-02

Mn-54 Bq/l< 1,2E-02

Cr-51 Bq/l< 2,4E-01

Co-60 Bq/l< 1,1E-02

Co-58 Bq/l< 1,5E-02

Co-57 Bq/l< 7,4E-03

Ce-141 Bq/l< 3,1E-02

Ba-140 Bq/l< 4,7E-01

Cs-134 Bq/l< 9,0E-03
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.11.2019Pegel   R 9 -Gorleben Ba-140 Bq/l< 7,7E-01

Co-60 Bq/l< 1,1E-02

Co-58 Bq/l< 2,0E-02

Ag-110m Bq/l< 1,8E-02

Ru-103 Bq/l< 2,5E-02

Ru-106 Bq/l< 9,4E-02

Zn-65 Bq/l< 2,5E-02

Zr-95 Bq/l< 3,5E-02

Te-123m Bq/l< 1,0E-02

Co-57 Bq/l< 8,4E-03

Sb-124 Bq/l< 1,9E-02

Sb-125 Bq/l< 2,8E-02

Ce-144 Bq/l< 6,4E-02

Nb-95 Bq/l< 3,5E-02

Mn-54 Bq/l< 1,2E-02

I-131 Bq/l< 1,2E00

Fe-59 Bq/l< 5,6E-02

Cs-137 Bq/l< 1,1E-02

Ce-141 Bq/l< 4,1E-02
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0a Grundwasser: Gammaspektrometrie, Aktivitätskonzentr. einzelner Nuklide; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-Spektrometrie

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.11.2019Pegel   R 9 -Gorleben Cs-134 Bq/l< 1,1E-02

Cr-51 Bq/l< 3,3E-01
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0b Grundwasser: Tritium-Aktivitätskonzentration; KKW, best.gem. Betr., Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: H3-Bestimmung

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

13.03.2019Pegel   R 1 -Gorleben H-3 Bq/l< 5,7E00

19.06.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

19.09.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

21.11.2019 - H-3 Bq/l< 6,5E00

13.03.2019Pegel   R 2 -Gorleben H-3 Bq/l< 6,0E00

19.06.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

19.09.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

21.11.2019 - H-3 Bq/l< 6,5E00

13.03.2019Pegel   R 3 -Gorleben H-3 Bq/l< 6,0E00

19.06.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

19.09.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

21.11.2019 - H-3 Bq/l< 6,5E00

14.03.2019Pegel   R 8 -Gorleben H-3 Bq/l< 6,0E00

19.06.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

19.09.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

21.11.2019 - H-3 Bq/l< 6,7E00

14.03.2019Pegel   R 9 -Gorleben H-3 Bq/l< 6,0E00

19.06.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00

19.09.2019 - H-3 Bq/l< 6,0E00
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REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 162 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:6.0b Grundwasser: Tritium-Aktivitätskonzentration; KKW, best.gem. Betr., Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: H3-Bestimmung

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

21.11.2019Pegel   R 9 -Gorleben H-3 Bq/l< 6,5E00

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.01.2019 31.01.2019M1 -Gorleben
Neutr-ODL-

min
3,0E-03 µSv/h 24,2

Neutr-ODL-
Brutto

7,7E-03 µSv/h 24,2

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 24,2

01.02.2019 28.02.2019- Neutr-ODL-
Brutto

7,5E-03 µSv/h 26,2

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 26,2

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 26,2

01.03.2019 31.03.2019- Neutr-ODL-
Brutto

7,8E-03 µSv/h 24,5

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 24,5

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 24,5

01.04.2019 30.04.2019- Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 24,6

Neutr-ODL-
Brutto

7,8E-03 µSv/h 24,6

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 24,6

01.05.2019 31.05.2019- Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 23,9

Neutr-ODL-
Brutto

7,8E-03 µSv/h 23,9

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 23,9

01.06.2019 30.06.2019- Neutr-ODL-
Brutto

7,7E-03 µSv/h 22,3

Neutr-ODL-
max

1,2E-02 µSv/h 22,3

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 22,3

01.07.2019 31.07.2019- Neutr-ODL-
Brutto

7,8E-03 µSv/h 23,3
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.07.2019 31.07.2019M1 -Gorleben
Neutr-ODL-

min
3,0E-03 µSv/h 23,3

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 23,3

01.08.2019 31.08.2019- Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 23,4

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 23,4

Neutr-ODL-
Brutto

7,8E-03 µSv/h 23,4

01.09.2019 30.09.2019- Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 24,0

Neutr-ODL-
Brutto

7,7E-03 µSv/h 24,0

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 24,0

01.10.2019 31.10.2019- Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 25,1

Neutr-ODL-
Brutto

7,5E-03 µSv/h 25,1

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 25,1

01.11.2019 30.11.2019- Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 25,0

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 25,0

Neutr-ODL-
Brutto

7,9E-03 µSv/h 25,0

01.12.2019 31.12.2019- Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 25,9

Neutr-ODL-
Brutto

7,6E-03 µSv/h 25,9

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 25,9

01.01.2019 31.01.2019M2 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
2,5E-02 µSv/h 15,6

Neutr-ODL-
min

1,1E-02 µSv/h 15,6
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.01.2019 31.01.2019M2 -Gorleben
Neutr-ODL-

Brutto
1,8E-02 µSv/h 15,6

01.02.2019 28.02.2019- Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 15,7

Neutr-ODL-
Brutto

1,7E-02 µSv/h 15,7

Neutr-ODL-
min

1,1E-02 µSv/h 15,7

01.03.2019 31.03.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,5

Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 15,5

Neutr-ODL-
min

1,1E-02 µSv/h 15,5

01.04.2019 30.04.2019- Neutr-ODL-
max

2,6E-02 µSv/h 15,7

Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,7

Neutr-ODL-
min

1,1E-02 µSv/h 15,7

01.05.2019 31.05.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,0

Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 15,0

Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 15,0

01.06.2019 30.06.2019- Neutr-ODL-
max

2,6E-02 µSv/h 15,7

Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,7

Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 15,7

01.07.2019 31.07.2019- Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 15,3

Neutr-ODL-
max

2,6E-02 µSv/h 15,3

Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,3
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.08.2019 31.08.2019M2 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
2,5E-02 µSv/h 15,1

Neutr-ODL-
min

1,1E-02 µSv/h 15,1

Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,1

01.09.2019 30.09.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,3

Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 15,3

Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 15,3

01.10.2019 31.10.2019- Neutr-ODL-
min

9,0E-03 µSv/h 15,6

Neutr-ODL-
max

2,4E-02 µSv/h 15,6

Neutr-ODL-
Brutto

1,7E-02 µSv/h 15,6

01.11.2019 30.11.2019- Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 15,1

Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 15,1

Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 15,1

01.12.2019 31.12.2019- Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 16,5

Neutr-ODL-
Brutto

1,7E-02 µSv/h 16,5

Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 16,5

01.01.2019 31.01.2019M3 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
2,2E-02 µSv/h 20,6

Neutr-ODL-
Brutto

1,4E-02 µSv/h 20,6

Neutr-ODL-
min

7,0E-03 µSv/h 20,6

01.02.2019 28.02.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,3E-02 µSv/h 22,2
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.02.2019 28.02.2019M3 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
2,2E-02 µSv/h 22,2

Neutr-ODL-
min

7,0E-03 µSv/h 22,2

01.03.2019 31.03.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,3E-02 µSv/h 21,7

Neutr-ODL-
max

2,1E-02 µSv/h 21,7

Neutr-ODL-
min

6,0E-03 µSv/h 21,7

01.04.2019 30.04.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,3E-02 µSv/h 20,9

Neutr-ODL-
max

2,1E-02 µSv/h 20,9

Neutr-ODL-
min

5,0E-03 µSv/h 20,9

01.05.2019 31.05.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,2E-02 µSv/h 20,8

Neutr-ODL-
max

2,0E-02 µSv/h 20,8

Neutr-ODL-
min

6,0E-03 µSv/h 20,8

01.06.2019 30.06.2019- Neutr-ODL-
min

5,0E-03 µSv/h 19,6

Neutr-ODL-
Brutto

1,2E-02 µSv/h 19,6

Neutr-ODL-
max

1,8E-02 µSv/h 19,6

01.07.2019 31.07.2019- Neutr-ODL-
max

1,9E-02 µSv/h 20,0

Neutr-ODL-
min

6,0E-03 µSv/h 20,0

Neutr-ODL-
Brutto

1,2E-02 µSv/h 20,0

01.08.2019 31.08.2019- Neutr-ODL-
min

6,0E-03 µSv/h 20,9

Neutr-ODL-
max

1,9E-02 µSv/h 20,9
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.08.2019 31.08.2019M3 -Gorleben
Neutr-ODL-

Brutto
1,2E-02 µSv/h 20,9

01.09.2019 30.09.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,9E-02 µSv/h 21,5

Neutr-ODL-
min

6,0E-03 µSv/h 21,5

Neutr-ODL-
max

1,9E-02 µSv/h 21,5

01.10.2019 31.10.2019- Neutr-ODL-
max

2,0E-02 µSv/h 21,8

Neutr-ODL-
min

6,0E-03 µSv/h 21,8

Neutr-ODL-
Brutto

1,2E-02 µSv/h 21,8

01.11.2019 30.11.2019- Neutr-ODL-
min

7,0E-03 µSv/h 22,5

Neutr-ODL-
max

2,2E-02 µSv/h 22,5

Neutr-ODL-
Brutto

1,3E-02 µSv/h 22,5

01.12.2019 31.12.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,3E-02 µSv/h 29,0

Neutr-ODL-
min

4,0E-03 µSv/h 29,0

Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 29,0

01.01.2019 31.01.2019M4 -Gorleben
Neutr-ODL-

min
1,0E-03 µSv/h 35,4

Neutr-ODL-
max

1,7E-02 µSv/h 35,4

Neutr-ODL-
Brutto

8,6E-03 µSv/h 35,4

01.02.2019 28.02.2019- Neutr-ODL-
max

1,6E-02 µSv/h 35,9

Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 35,9

Neutr-ODL-
Brutto

7,7E-03 µSv/h 35,9
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.03.2019 31.03.2019M4 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
1,6E-02 µSv/h 23,1

Neutr-ODL-
min

1,0E-03 µSv/h 23,1

Neutr-ODL-
Brutto

7,7E-03 µSv/h 23,1

01.04.2019 30.04.2019- Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 32,1

Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 32,1

Neutr-ODL-
Brutto

7,4E-03 µSv/h 32,1

01.05.2019 31.05.2019- Neutr-ODL-
Brutto

7,0E-03 µSv/h 33,4

Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 33,4

Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 33,4

01.06.2019 30.06.2019- Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 30,6

Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 30,6

Neutr-ODL-
Brutto

6,9E-03 µSv/h 30,6

01.07.2019 31.07.2019- Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 29,2

Neutr-ODL-
Brutto

6,8E-03 µSv/h 29,2

Neutr-ODL-
max

1,2E-02 µSv/h 29,2

01.08.2019 31.08.2019- Neutr-ODL-
Brutto

6,9E-03 µSv/h 30,6

Neutr-ODL-
min

1,0E-03 µSv/h 30,6

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 30,6

01.09.2019 30.09.2019- Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 28,3
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.09.2019 30.09.2019M4 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
1,2E-02 µSv/h 28,3

Neutr-ODL-
Brutto

6,5E-03 µSv/h 28,3

01.10.2019 31.10.2019- Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 29,3

Neutr-ODL-
max

1,2E-02 µSv/h 29,3

Neutr-ODL-
Brutto

6,5E-03 µSv/h 29,3

01.11.2019 30.11.2019- Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 43,5

Neutr-ODL-
Brutto

8,3E-03 µSv/h 43,5

Neutr-ODL-
max

1,9E-02 µSv/h 43,5

01.12.2019 31.12.2019- Neutr-ODL-
max

1,9E-02 µSv/h 43,2

Neutr-ODL-
Brutto

8,3E-03 µSv/h 43,2

Neutr-ODL-
min

2,0E-03 µSv/h 43,2

01.01.2019 31.01.2019M5 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
1,5E-02 µSv/h 23,7

Neutr-ODL-
min

4,0E-03 µSv/h 23,7

Neutr-ODL-
Brutto

8,8E-03 µSv/h 23,7

01.02.2019 28.02.2019- Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 22,5

Neutr-ODL-
Brutto

8,5E-03 µSv/h 22,5

Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 22,5

01.03.2019 31.03.2019- Neutr-ODL-
min

4,0E-03 µSv/h 23,1

Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 23,1
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.03.2019 31.03.2019M5 -Gorleben
Neutr-ODL-

Brutto
8,7E-03 µSv/h 23,1

01.04.2019 30.04.2019- Neutr-ODL-
min

4,0E-03 µSv/h 22,5

Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 22,5

Neutr-ODL-
Brutto

8,7E-03 µSv/h 22,5

01.05.2019 31.05.2019- Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 21,2

Neutr-ODL-
Brutto

8,9E-03 µSv/h 21,2

Neutr-ODL-
min

4,0E-03 µSv/h 21,2

01.06.2019 30.06.2019- Neutr-ODL-
Brutto

8,5E-03 µSv/h 23,6

Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 23,6

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 23,6

01.07.2019 31.07.2019- Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 22,0

Neutr-ODL-
min

4,0E-03 µSv/h 22,0

Neutr-ODL-
Brutto

8,5E-03 µSv/h 22,0

01.08.2019 31.08.2019- Neutr-ODL-
min

4,0E-03 µSv/h 21,2

Neutr-ODL-
Brutto

8,6E-03 µSv/h 21,2

Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 21,2

01.09.2019 30.09.2019- Neutr-ODL-
Brutto

8,2E-03 µSv/h 22,3

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 22,3

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 22,3
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.10.2019 31.10.2019M5 -Gorleben
Neutr-ODL-

Brutto
8,0E-03 µSv/h 23,2

Neutr-ODL-
max

1,3E-02 µSv/h 23,2

Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 23,2

01.11.2019 30.11.2019- Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 23,4

Neutr-ODL-
max

1,5E-02 µSv/h 23,4

Neutr-ODL-
Brutto

8,8E-03 µSv/h 23,4

01.12.2019 31.12.2019- Neutr-ODL-
min

3,0E-03 µSv/h 23,8

Neutr-ODL-
Brutto

8,6E-03 µSv/h 23,8

Neutr-ODL-
max

1,4E-02 µSv/h 23,8

01.01.2019 31.01.2019M6 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
2,6E-02 µSv/h 16,7

Neutr-ODL-
min

9,0E-03 µSv/h 16,7

Neutr-ODL-
Brutto

1,8E-02 µSv/h 16,6

01.02.2019 28.02.2019- Neutr-ODL-
max

2,5E-02 µSv/h 15,6

Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 15,6

Neutr-ODL-
Brutto

1,7E-02 µSv/h 15,6

01.03.2019 31.03.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,7E-02 µSv/h 16,9

Neutr-ODL-
max

2,4E-02 µSv/h 16,9

Neutr-ODL-
min

9,0E-03 µSv/h 16,9

01.04.2019 30.04.2019- Neutr-ODL-
min

9,0E-03 µSv/h 17,1
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.04.2019 30.04.2019M6 -Gorleben
Neutr-ODL-

max
2,5E-02 µSv/h 17,1

Neutr-ODL-
Brutto

1,7E-02 µSv/h 17,1

01.05.2019 31.05.2019- Neutr-ODL-
min

9,0E-03 µSv/h 16,1

Neutr-ODL-
max

2,4E-02 µSv/h 16,1

Neutr-ODL-
Brutto

1,6E-02 µSv/h 16,1

01.06.2019 30.06.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,6E-02 µSv/h 16,3

Neutr-ODL-
min

9,0E-03 µSv/h 16,3

Neutr-ODL-
max

2,3E-02 µSv/h 16,3

01.07.2019 31.07.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,6E-02 µSv/h 17,5

Neutr-ODL-
min

8,0E-03 µSv/h 17,5

Neutr-ODL-
max

2,4E-02 µSv/h 17,5

01.08.2019 31.08.2019- Neutr-ODL-
Brutto

1,7E-02 µSv/h 17,7

Neutr-ODL-
min

1,0E-02 µSv/h 17,7

Neutr-ODL-
max

2,6E-02 µSv/h 17,7

01.09.2019 30.09.2019- Neutr-ODL-
min

8,0E-03 µSv/h 16,9

Neutr-ODL-
Brutto

1,5E-01 µSv/h 16,9

Neutr-ODL-
max

2,2E-02 µSv/h 16,9

01.10.2019 31.10.2019- Neutr-ODL-
max

2,2E-02 µSv/h 16,5

Neutr-ODL-
Brutto

1,5E-02 µSv/h 16,5
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.3 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosisleistung; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-ODL

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

01.10.2019 31.10.2019M6 -Gorleben
Neutr-ODL-

min
8,0E-03 µSv/h 16,5

01.11.2019 30.11.2019- Neutr-ODL-
max

2,3E-02 µSv/h 17,6

Neutr-ODL-
min

8,0E-03 µSv/h 17,6

Neutr-ODL-
Brutto

1,5E-02 µSv/h 17,6

01.12.2019 31.12.2019- Neutr-ODL-
min

8,0E-03 µSv/h 16,8

Neutr-ODL-
max

2,4E-02 µSv/h 16,8

Neutr-ODL-
Brutto

1,6E-02 µSv/h 16,8
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201-05090: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.1b Luft/äußere Strahlung: Gamma-Ortsdosis; KKW, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Gamma-OD

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

16.01.2019 15.01.2020M10 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
5,5E-01 mSv 30,9

16.01.2019 15.01.2020M11 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
6,6E-01 mSv 30,3

16.01.2019 15.01.2020M12 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
7,3E-01 mSv 30,1

16.01.2019 15.01.2020M13 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
7,7E-01 mSv 29,9

16.01.2019 19.07.2019M14 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
3,0E-01 mSv 33,3

16.01.2019 19.07.2019M15 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
4,1E-01 mSv 31,7

16.01.2019 19.07.2019M16 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
3,0E-01 mSv 33,3

16.01.2019 15.01.2020M17 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
2,1E00 mSv 29,6

16.01.2019 15.01.2020M18 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
1,1E00 mSv 30,3

16.01.2019 15.01.2020M19 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
2,1E00 mSv 29,5

16.01.2019 16.01.2020M20 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
4,2E-01 mSv 31,0

16.01.2019 15.01.2020M21 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
5,1E-01 mSv 31,4

16.01.2019 19.07.2019M3 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
2,8E-01 mSv 35,7

16.01.2019 19.07.2019M6 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
2,7E-01 mSv 33,3

16.01.2019 19.07.2019M8 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
3,0E-01 mSv 33,3

16.01.2019 15.01.2020M9 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
5,0E-01 mSv 32,0
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Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201-05090: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: A1:1.1b/C1.1: Luft/Gamma-Strahlung: Gamma-Ortsdosis, Umgebung KKW/Zwischenlager

Messmethode / Messgröße: Gamma-OD

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

16.01.2019 15.01.2020M1 -Gorleben
Gamma-OD-

Brutto
5,1E-01 mSv 31,4

BGZ/TF4/Q/WE/1600/BK/11830736/00

REI - Jahresbericht Umgebungsüberwachung 2019 Seite 177 von 178



Jahresbericht REI - Immission BGZ Standort Gorleben

Überwachte Anlage /Tätigkeit: BGZ - Standort Gorleben -

Messlabor: 03201-05090: BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Betrieb Gorleben, Lüchower Str. 8, 29475 Gorleben

REI Prg.-Pkt.: C1.1:1.4 Luft/Neutronenstrahlung: Neutronen-Ortsdosis; Brennelementzwischenlager, best.gem. Betrieb, Gen.inhaber

Messmethode / Messgröße: Neutronen-OD

rel. Mess-
unsicher-
heit [%]

< EGProbeentnahme-/Messort Mess-
größe

Probeentnahme-
/Messung

Maß-
einheit

Bemerkungen

Gemeinde
Beginn

Messpunkt Ende

NWG zur
Messung

Messwert

16.01.2019 15.01.2020M10 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
1,2E-01 mSv 50,0

16.01.2019 15.01.2020M15 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
5,8E-01 mSv 36,2

16.01.2019 15.01.2020M16 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
1,2E-01 mSv 50,0

16.01.2019 15.01.2020M17 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
2,0E00 mSv 36,5

16.01.2019 15.01.2020M18 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
1,1E00 mSv 36,4

16.01.2019 15.01.2020M19 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
2,1E00 mSv 36,2

16.01.2019 15.01.2020M3 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
1,1E-01 mSv 54,5

16.01.2019 15.01.2020M5 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
6,0E-02 mSv 66,7

16.01.2019 15.01.2020M6 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
2,7E-01 mSv 40,7

16.01.2019 15.01.2020M9 -Gorleben
Neutr-OD-

Brutto
8,0E-02 mSv 62,5
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